


OBR-6

Strokovno tehnične zahteve 
za 
»NAJEM ANALIZATORJA ZA DOLOČANJE ZAPIRALNEGA ČASA TER DOBAVO MATERIALA za dobo 5. let«
	ANALIZATOR ZA DOLOČANJE ZAPIRALNEGA ČASA

	Ponudnik vpiše »Da«
(v kolikor izpolnjuje zahtevo)
	Ponudnik vpiše stran v katalogu

	1. Namizni analizator za določanje zapiralnega časa za oceno primarne hemostaze. 
	
	

	2. Na voljo morajo biti naslednje merilne kartuše: Kolagen/Epinefrin, Kolagen/ADP in P2Y. 
	
	

	3. Meritev poteka iz vzorca polne krvi.
	
	

	4. Analizator mora imeti en merilni in 2 inkubacijska kanala.
	
	

	5. Reagent mora biti vsebovan v merilni kartuši brez predpriprave.
	
	

	6. Čas do rezultata od 4 do  8 min.
	
	

	7. Izvedba testa mora potekati v 3 preprostih korakih: pipetiranje vzorca, namestitev testne kartuše, sprožitev meritve z ukazom v programu.
	
	

	8. Analizator mora biti opremljen z eksternim čitalcem črtnih kod.
	
	

	9. Za eno meritev se porabi ena merilna kartuša (reagent) – ni tekočega odpada .
	
	

	10. Enovita sestava analizatorja z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik in tiskalnikom.
	
	

	11. Možnost izvoza rezultatov na zunanji medij (USB  ključ).
	
	

	12. Možnost povezave analizatorja v laboratorisjki informacijski sistem (LIS).
	
	

	13. Ponudnik mora zagotoviti aplikacijsko in servisno podporo v slovenskem jeziku.
	
	

	14. Predstavnik proizvajalca analizatorja mora imeti organizirano centralno zbiranje klicev za pomoč uporabnikom (klicni center), ki  je na voljo tudi v popoldanskem času in ob koncih tedna (komunikacija v slovenskem jeziku).
	
	

	15. Na voljo vsaj 1 oseba za aplikativno podporo in vsaj 2 osebi za servisno podporo (dokazilo – certifikati).
	
	



Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz tehničnih specifikacij ponujenega opreme in morajo biti priložene  in označene v prospektnemu materialu ali priložena lastna izjava o izpolnjevanju zahteve.
Datum:___________  						
Žig in podpis ponudnika
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