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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                         
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV
VSEBINA

1) Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),

2) Navodila ponudnikom (OBR-2), 

3) Obrazec ponudbe (OBR-3),

4) Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),

5) Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-4a), 

6) Obrazec »Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo« (OBR-4b),
7) Predračun - Rekapitulacija (OBR-5),
8) Obrazec predračuna (OBR-5/1),
9) Obrazec pogodbe za opremo (OBR-6),

10) Obrazec pogodbe za kompletno vzdrževanje (OBR-6/1),
11) Obrazec pogodbe za potrošni material (OBR-6/2),
12) Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev (OBR-7),

13) Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme    (OBR-8) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,

14) Obrazec ponudnika o referencah (OBR-9),

15) Obrazec Tehnične specifikacije (OBR-10),

16) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-11),

17) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (OBR-12),

18) Izjava o lastniških razmerjih (OBR-13),
19) Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču -1,
20) Hišni red v objektu (OBR-14).
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  POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Datum: 24.04.2020
Št.: 39/SKL-2020
Vabimo vas, da  predložite ponudbo na podlagi tega povabila. 
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Zbira ponudbe v skladu 40.členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) za predmet, ki obsega:
· dobava visokotlačnih sterilizatorjev (6 kom), termodezinfektorja (1kom) vključno s pripadajočo opremo ter potrebno izvedbo del, 

· kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let 

Naročnik omogoča ponudniku ogled objekta  lokacije v katerem  se bodo izvajala predvidena dela.

Ponudbe morajo veljati 90 dni po datumu določenem za odpiranje ponudb.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, neveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBRAZEC PREDRAČUNA-REKAPITULACIJA   OBR-5« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale zahtevane dokumente pa naloži v druge razdelke.  

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Kontaktni osebi s strani naročnika sta  ;

- Katja Ramšak, univ. dipl. prav., telefonska številka: 03 423 30 36, elektronska pošta: katja.ramsak@sb-celje.si
- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si
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 NAVODILA PONUDNIKOM                                                                           
1. NAMEN NAVODIL

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na razpisu naročnika, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov, okvirne določbe glede postopka ter navodila za pripravo popolnih ponudb.

2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise: 

· Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015),

· Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011), ZPVPJN-A (Ur.l. RS, št. 63/2013),

· Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Ur.l. RS, št. 11/2011,

· Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Ur. l. RS št. 51/06, z dne 18.05.2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014), 

· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24.12.2015)

· Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/2011),

· Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

3. PONUDNIK

3.1 Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne

obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne

dokumentacije.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji

potrebno podpisati, izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo ter bo

prejel v skladu z merili najvišje število točk.

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi

za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam

in zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi

z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno

dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega

zagotovljenih sredstev naročnika.

3.2 Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci 

3.2.1 Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcu.

3.2.2 Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.  

3.2.3 V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del. 

3.3 Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega

ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na

statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

pomeni kontinuiteto poslovanja.

3.4 Variantne ponudbe

Ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo po varianti 1 ali varianti 2 ali za obe varianti. Druge variante niso dopustne. Naročnik bo obravnaval obe varianti ponudbe enakovredno in se odločil za izbor naknadno. 
4. STROŠKI PONUDBE

             Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

5. PRIPRAVA PONUDB

            Ponudba mora biti podana kot celota.
            Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR,  

            zaokrožene na največ štiri decimalna mesta natančno. Ponudba mora vsebovati vse v 
            razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo… 
           Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo pravilno izpolnjeno  

           dokumentacijo z morebitnimi prilogami ter ostale morebitne izjave (zaželeno v

           naslednjem vrstnem redu):
1) Obrazec ponudbe (OBR-3),

2) Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),

3) Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-4a), 

4) Obrazec »Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo« (OBR-4b),

5) Predračun - Rekapitulacija OBR-5

6) Obrazec predračuna (OBR-5/1)

7) Obrazec pogodbe za opremo (OBR-6),

8) Obrazec pogodbe za kompletno vzdrževanje (OBR-6/1)

9) Obrazec pogodbe za potrošni material (OBR-6/2)

10) Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev (OBR-7),

11) Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme    (OBR-8) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,

12) Obrazec ponudnika o referencah (OBR-9),

13) Obrazec Tehnične specifikacije (OBR-10),

14) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-11),

15) Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (OBR-12),

16) Izjava o lastniških razmerjih (OBR-13).

17) Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču -1 parafirati in potrditi z žigom vsako stran
18) Hišni red v objektu (OBR-14)- parafirati in potrditi z žigom vsako stran
19) ESPD obrazec

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Popravljene napake ali spremembe v ponudbeni dokumentaciji in morebitni dodatki

morajo biti parafirani in žigosani s strani pooblaščene osebe ponudnika, ki je

podpisala ponudbeno dokumentacijo na mestu popravka. Ročno popravljanje

tehničnih podatkov v katalogu ali prospektu ni dovoljeno. 

6. USPOSOBLJENOST OZ. SPOSOBNOST PONUDNIKA

Naročnik bo priznal usposobljenost oz sposobnost ponudniku za sodelovanje v postopku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost ponudnika

1) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so opredeljena v naslednjih členih Kazenskega zakonika:
· 108. členu KZ-1

· 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

· 157. členu KZ-1

· 196. členu KZ-1

· 211. členu KZ-1

· 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 

· 257. členu KZ-1

· 257a. členu KZ-1

· 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

· 294. členu KZ-1

2) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo imel na dan ko je bila oddana ponudba neplačane zapadle obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, ki na dan oddaje ponudbe ne bo imel predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe.
3) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.
4) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, ki mu je bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z izplačilom za delo.
Dokazila: Pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 in 4 ponudnik predloži Izjavo (OBR-4) ter ESPD orazec.
Poklicna sposobnost ponudnika

5) Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

6) Da ima ponudnik veljavno Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Dokazila: Pod zaporedno številko 5 in 6 predloži ponudnik: Izjava ponudnika (OBR-4) ter ESPD obrazec.
Finančna sposobnost ponudnika
7) Da ima ponudnik število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih enako 0, računano od dneva, ko je bila ponudba oddana.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-4)  ter ESPD obrazec.

Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika
8)  Da zagotavlja, da bo izvedel pogodbene obveznosti v roku 120 dni po podpisu pogodbe in izvedel dobavo ddp prostori naročnika razloženo ter da bo na svoje stroške po montaži odpeljal vso transportno embalažo.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7) ter ESPD obrazec.

9)  Da zagotavlja, da bo oprema opremljena s CE oznako (»Conformite Europe ene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7) ter ESPD obrazec.

10) Da zagotavlja, da bo  dobavljena oprema ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije
Dokazilo: Izjava ponudnika  (OBR-7) ter ESPD obrazec.

11) Da zagotavlja   ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7) ter ESPD obrazec.

Tuji ponudniki morajo poleg ostalih dokazil predložiti še pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Izjave, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan sam sestaviti, podpisati in žigosati ter jih priložiti razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

7. JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni
dokumentaciji drugače določeno.
Prospekti za ponujeno opremo so lahko predloženi v tujem jeziku, kar velja tudi za
tiste listine, katerih originali so v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in
ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen  v slovenskem
jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi
ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno
uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

8. FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku:

· v roku desetih (10) dni po podpisu vsake pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo menice še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe;

· ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v VZORCU POGODBE te razpisne dokumentacije.

9. OBLIKA PONUDBE

8.1 Izvirnik in kopije

Ponudnik mora naročniku predložiti en izvirnik ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, izjave in zahtevane priloge.

8.2 Izpolnjevanje ponudbe

Izvirnik ponudbene dokumentacije mora biti natipkan ali napisan z neizbrisljivo pisavo in podpisan od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Če je podpisnik ponudbene dokumentacije pooblaščenec, mora biti v ponudbeni dokumentaciji priloženo originalno pooblastilo zakonitega zastopnika.

8.3. Pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko pisno le preko Portala javnih naročil zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo najmanj 10 dni pred dnevom za oddajo ponudb. Naročnik bo ponudniku posredoval pisni odgovor preko Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki in pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne obvezujejo naročnika.

Naročnik bo posredoval dodatna obvestila ali pojasnila pisno preko Portala javnih naročil, vključno z vprašanji, vendar brez navedbe njihovega izvora.

 Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, in sicer na Portal javnih naročil. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Po preteku roka za oddajo ponudb, ponudb ni mogoče spreminjati. 

9. OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.

10. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

11. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN najkasneje , do roka objavljenega na Portalu javnih naročil.Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
12. ODPIRANJE PONUDB

12.1 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
12.2 Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

12.3  Zapisnik

Zapisnik se v informacijskem sistemu e-JN kreira samodejno.
13. MERILA ZA IZBIRO EKONOMSKO  NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo, ki ga bo naročnik upošteval pri ocenjevanju pravilnih ponudb je EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Merilo:

· 70 točk celotna vrednost javnega naročila v EUR  z DDV (OBR-5) 

· 5 točk za  tehnične prednosti (merilo ) zaporedna številka 17

· 5 točk za  tehnične prednosti (merilo ) zaporedna številka 18

· 5  točk za  tehnične prednosti (merilo ) zaporedna številka 19

· 5  točk za  tehnične prednosti (merilo ) zaporedna številka 49

· 5  točk za  tehnične prednosti (merilo ) zaporedna številka 50

· 5  točk za  tehnične prednosti (merilo ) zaporedna številka 63

Število točk za posamezno celotno vrednost se  izračuna po naslednji formuli

točke vrednost X = C min / C x   *  100
točke vrednost X = število točk pri merilu celotna vrednost za ponudbo X

C min  = najnižja celotna vrednost

C x  = celotna vrednost ponudbe, ki se ocenjuje

(Opomba: Glede na točkovnik v OBR-10 se vrednoti izpolnjevanje vsake posamezne zgoraj naštete tehnične prednosti, v kolikor jo izpolnjuje se mu dodelijo točke za tehnično prednost, v kolikor ponudnik ne izpolnjuje  posamezne tehnične prednosti se mu za slednjo dodeli 0 točk , v kolikor ponudnik ne izpolnjuje nobene  tehnične prednosti prejme za tehnične prednosti 0 točk ). 

Ponudnik, katerega ponudba doseže najvišje število točk (X) po formuli  točk izrazi ekonomsko najugodnejšo ponudbo ne glede na varianto.

14. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb. 

15. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

15.1 
Zahtevek za revizijo v skladu z zakonom o pravnem varstvu v postopkih  javnega naročanja (ZPVPJN), lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

15.2 
Skladno s 1. odstavkom 5. člena ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Za kršitev, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, šteje zlasti: 

· odločitev, da se naročilo odda ponudniku, ki ni najugodnejši ali ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije ali povabila k oddaji ponudbe; 

· dopuščena sprememba tistih delov ponudbe, ki se nanašajo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, cene ali elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudb; 

· oddaja naročila brez objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, čeprav tega zakon ne dopušča; 

· rok za prejem prijav ali ponudb, ki zainteresiranim ponudnikom glede na zahtevnost razpisne dokumentacije onemogoča pripravo popolne ponudbe.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe (5. odstavek 5. člena ZPVPJN). Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko spletnega informacijskega portala Državne revizijske komisije eRevizija.

                                           Splošna bolnišnica Celje
                                                                                                      Direktorica

                 mag. Margareta Guček Zakošek
        NAROČNIK:                                                                         


OBR-3

Splošna bolnišnica Celje

Oblakova ulica 5

3000 Celje

PONUDBA ŠT.:_______________

Ponudnik:____________________________________________________________________

                                        


     (firma oziroma ime)

Naslov oz. sedež: ______________________________________________________________

Zakoniti zastopnik: ____________________________________________________________

ID: ________________                                                Matična št.: ________________________    

Ponudnik je davčni zavezanec:             DA       NE    

          (ustrezno obkroži)                                                                                                                                                                              

TRR: _________________________                          Banka:_____________________________                                                            

Telefonska številka: ____________________             Številka telefaksa:___________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ______________________________________________

Kontaktna oseba (Ime, Priimek, Tel.št., mail): ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Ponudba s podizvajalci (obkroži)                        DA                      NE
Skupna ponudba (obkroži)                                  DA                      NE

Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES):               DA                      NE   

  (ustrezno obkroži)

Ponudnik soglaša z razpisnimi  pogoji javnega naročila.

Kraj in datum:                                                                                    
 Ime in naziv ter žig in podpis:

___________________




               ________________________

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

Opomba: Ponudbo podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. V primeru, da je podpisnik  pooblaščenec, mora  ponudnik ponudbi priložiti originalno pooblastilo ali notarsko/s strani pristojne upravne enote overjeno fotokopijo pooblastila.                                                   

  OBR – 4

NAROČNIK: 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

OBLAKOVA ULICA 5, CELJE

Ponudnik: _______________________________________________________________________________Naziv in naslov ponudnika
IZJAVLJAMO

	1.
	Da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu; 

	2.
	Da imamo veljavno Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

	3.
	Da ponudnik in zakoniti zastopnik/i ni/nismo bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v 75. členu ZJN-3



	4.
	Da na dan, ko je bila oddana ponudba nimamo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe.

	5.
	Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

	6.
	Da  nam ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z izplačilom za delo. 

	7.
	Da smo finančno in poslovno sposobni, in sicer je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih enako 0, računano od dneva, ko je bila ponudba oddana.


S podpisom tega obrazca se zavezujemo, da bomo naročniku, v kolikor bo le-ta dvomil v resničnost izjave, v roku 3 dni od njegovega poziva predložili soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke 3 te izjave, medtem ko bo podatke iz javnih evidenc in davčne evidence za ponudnike iz Republike Slovenije naročnik pridobil sam.

Izpolnjevanje pogoja, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, za ponudnika preveri naročnik v evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.

Kraj in datum: _________________________

_________________________________________________

                                                                                      žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI: 

· izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca: Obrazec 4a (IZJAVA PODIZVAJALCA) in Obrazec 4b (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO).

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.
OBR – 4a

NAROČNIK: 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

OBLAKOVA ULICA 5, CELJE

Podizvajalec: _______________________________________________________________________________

Naziv in naslov podizvajalca

IZJAVLJAMO

	1.
	Da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu; 

	2.
	Da imamo veljavno Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

	3.
	Da ponudnik in zakoniti zastopnik/i ni/nismo bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v 75. členu ZJN-3



	4.
	Da na dan, ko je bila oddana ponudba nimamo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe.

	5.
	Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

	6.
	Da  nam ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z izplačilom za delo. 

	7.
	Da smo finančno in poslovno sposobni, in sicer je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih enako 0, računano od dneva, ko je bila ponudba oddana.


S podpisom tega obrazca se zavezujemo, da bomo naročniku, v kolikor bo le-ta dvomil v resničnost izjave, v roku 3 dni od njegovega poziva predložili soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke 3 te izjave, medtem ko bo podatke iz javnih evidenc in davčne evidence za ponudnike iz Republike Slovenije naročnik pridobil sam.

Izpolnjevanje pogoja, da podizvajalec na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, za podizvajalca preveri naročnik v evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.

Kraj in datum: _________________________

_________________________________________________

                                                                                      žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe podizvajalca

OBR – 4b

	PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN  SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO                                                                                                                                 


opozorilo: v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu  in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

	podizvajalec

(naziv podizvajalca):
	

	ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA:
	

	KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov):
	

	naslov: 
	

	matična številka:
	

	davčna številka:
	

	NASLOV PRISTOJNEGA DAVČNEGA URADA:
	

	transakcijski račun: 
	


2. Predmet naročila:

	vrsta del oziroma  dobav:
	

	količina:
	

	vrednost:
	

	kraj:
	

	rok izvedbe teh del oziroma dobav:
	


Datum: _________________

                                                                                                                                        ____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca 

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

                                                                                         žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca     

                       podizvajalca

OBRAZEC PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA                         OBR-5                                                                                              

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV
	Predmet ponudbe
	Vrednost v EUR z DDV

	1. Dobava visokotlačnih sterilizatorjev (6 kom), termodezinfektorja (1kom) vključno s pripadajočo opremo ter potrebno izvedbo del 
	

	2. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let 


	

	SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2)
	


*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Veljavnost ponudbe je 90 dni po datumu določenem za odpiranje ponudb.
Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                   OBR-5/1
Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV«   
	OPIS 


	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)


	Vrednost brez DDV (4)

	A.SESTAV ZA PROSTOR 1 –Centralna sterilizacija

	1. Visokotlačni parni sterilizator kapacitete 12 STE z gretjem na hišno paro
	
	
	3kom
	

	2.  Visokotlačni parni sterilizator kapacitete 12 STE kombiniran z gretjem na  hišno paro in električnim generatorjem pare
	
	
	1 kom
	

	3. Notranji vložni voziček za sterilizator 12 STE
	
	
	8 kom 
	

	4. Zunanji voziček za transport in polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnim vozičkom
	
	
	8 kom
	

	5. Povratna prednja komora za vložne vozičke seriizatorjev kapacitete 12 STE
	
	
	1 kom 
	

	6. Centralni nadzorni sistem za sledljivost sterilizacijskega materiala
	
	
	1 kom
	

	7. Termodezinfektor kapacitete 18 DIN
	
	
	1 kom
	

	8. Povratna predajna komora za vložne vozičke termodezinfektroja 
	
	
	1 kom 
	

	B. SESTAV ZA PROSTOR 2–COB

	9. Visokotlačni parni sterilizator kapacitete 6 STE z gretjem na hišno paro
	
	
	2 kom
	

	10 . Notranji vložni voziček za sterilizator 6 STE
	
	
	2 kom
	

	11. Zunanji voziček za transport in polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnim vozičkom
	
	
	4 kom
	

	12. Centralni nadzorni sistem za sledljivost 
	
	
	1 kom
	

	C. DRUGA DELA
	
	
	
	

	13. demontaža obstoječe opreme pri naročniku 

14. demontaža  obstoječe opreme ter  drugih demontiranih komponent

15. odstranitev demontiranih elementov  iz območja bolnišnice (naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov),

16. izvedba  gradbeno obrtniških  del 

17. projektno dokumentacijo  z osnovnim popisom del za izvedbo GOI del (z vsemi tabelami priključkov z navedbo moči in dimenzij z vsemi skicami in pogledi, pogledi na te priključke s kotami, posebne zahteve in opozorila, itd…) 

18. priključitev, zagon ter preizkus doseganja funkcionalnega delovanja

19. druga  morebitna dodatna dela za  funkcionalno delovanje 


	
	
	
	

	D. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let

	

	Vrednost dobave visokotlačnih sterilizatorjev (6 kom), termodezinfektorja (1kom) vključno s pripadajočo opremo ter potrebno izvedbo del v EUR brez DDV (A+B+C)
	

	
	

	
	

	Znesek DDV v EUR  
	

	Vrednost  kompletnega vzdrževanja v EUR brez DDV za obdobje 7 let  (D)
	

	Znesek DDV v EUR  
	

	Skupaj vrednost EUR z DDV(A+B+C+D)

	


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

                                                                                                                                      OBR-6
    
VZOREC     POGODBE        
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje                                      
(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa 

direktorica mag. Margareta Guček Zakošek
ID številka za DDV:SI 42119022

in

________________

________________

________________

​​​​​​​

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata

KUPOPRODAJNO POGODBO

ZA
DOBAVO IN MONTAŽO VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV
Vrednost v EUR: _______________ (DDV je vključen)

1. PREDMET POGODBE

1.1. Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo za dogovorjeno kupnino, ki mu jo bo

 izplačal naročnik prodal, izročil v razpolaganje in last ter v uporabo opremo kot sledi:

	OPIS 


	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)



	SESTAV ZA PROSTOR 1 –Centralna sterilizacija

	1. Visokotlačni parni sterilizator kapacitete 12 STE z gretjem na hišno paro
	
	
	3kom

	2.  Visokotlačni parni sterilizator kapacitete 12 STE kombiniran z gretjem na  hišno paro in električnim generatorjem pare
	
	
	1 kom

	3. Notranji vložni voziček za sterilizator 12 STE
	
	
	8 kom 

	4. Zunanji voziček za transport in polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnim vozičkom
	
	
	8 kom

	5. Povratna prednja komora za vložne vozičke seriizatorjev kapacitete 12 STE
	
	
	1 kom 

	6. Centralni nadzorni sistem za sledljivost sterilizacijskega materiala
	
	
	1 kom

	7. Termodezinfektor kapacitete 18 DIN
	
	
	1 kom

	8. Povratna predajna komora za vložne vozičke termodezinfektroja
	
	
	1 kom

	SESTAV ZA PROSTOR 2–COB

	9. Visokotlačni parni sterilizator kapacitete 6 STE z gretjem na hišno paro
	
	
	2 kom

	9. Notranji vložni voziček za sterilizator 6 STE
	
	
	2 kom

	10. Zunanji voziček za transport in polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnim vozičkom
	
	
	4 kom

	11. Centralni nadzorni sistem za sledljivost 
	
	
	1 kom


Pri zgoraj navedeni  opremi je sestavni del tudi vsa strojna, programska in druga oprema kot tudi vse drugo, kar izhaja iz  postopka javnega naročila »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV« .
1.2. Obveznost izvajalca je

· dobava visokotlačnih sterilizatorjev

· dobava termodezinfektorja

· dobava 

· dobava vozičkov

· dobavo centralnega nadzornega sistema sledljivosti

· demontaža  obstoječe opreme ter  drugih komponent

· odstranitev demontiranih elementov  iz območja bolnišnice (naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov),

· izvedba  gradbeno obrtniških  del  in drugih del

· izvedbo vseh potrebnih del z  lastnim osebjem,  orodjem in drugimi potrebnimi  napravami

· zasnova projektne dokumentacije z osnovnim popisom del in dobav - kot priloga ponudbene dokumentacije

· izdelava PZI projektne dokumentacije z vsemi tabelami priključkov z navedbo moči in dimenzij z vsemi skicami in pogledi, pogledi na te priključke s kotami, posebne zahteve in opozorila, itd…)   (3x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

· izdelava PID projektne dokumentacije z vsemi tabelami priključkov z navedbo moči in dimenzij z vsemi skicami in pogledi, pogledi na te priključke s kotami, posebne zahteve in opozorila, itd…) (3x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

· vse prilagoditve strojnih in elektro del na mestu montaže potrebne za postavljanje opreme do polne funkcije delovanja opreme

· priključitev, zagon ter preizkus doseganja funkcionalnega delovanja
· druga  morebitna dodatna dela za  funkcionalno delovanje 
· kompletno vzdrževanje (all inclusive) za obdobje 7 let 

1.3. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

1.4. Izvajalec se obveže, da bo pred  izvedbo začetka del podal  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Da bo termin izvedbe del demontaže ter montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Da bo potrebna dela (demontažo, montažo, funkcionalni zagon)  v kolikor proces dela pri naročniku ne bo dopuščal drugače, izvajal tudi  v popoldanskem času ali ponoči in sicer v soboto in nedeljo. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

1.5. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede demontažo opreme, gradbeno obrtniška dela, vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili  za  kompatibilnost  z obstoječo opremo. Naloga izvajalca je da izvede vsa potrebna dela za predajo celotnega predmeta pogodbe  (priključeno, zagnano in preizkušeno opremo), ne glede na to ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne. Izvajalec se zaveže izvesti dela po principu »funkcionalni ključ v roke«.
1.6. Demontaža obstoječe opreme in montažo nove opreme mora biti izvedena  pod varnimi pogoji, skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). Pred pričetkom del  je potrebno  podpisati Pisni sporazum za zagotavljanje skupnih varnostnih ukrepov na delovišču (priloga).  Izvajalec naroči izvajalca požarne straže (Poklicna gasilska enota Celje)  na podlagi Dovoljenja za vroča dela, ki ga izda pooblaščena oseba naročnika za požarno varnost (7 ter 8 člen OBR-13). Nosilec stroškov je izvajalec.

1.7. Obveznost izvajalca je, da naročniku izroči tehnično tehnološke podatke za projektiranje projekta za GOI dela (z vsemi tabelami priključkov z navedbo moči in dimenzij, z vsemi skicami in pogledi, pogledi na te priključke s kotami, posebne zahteve, opozorila, itd) .

1.8. Vsi posege (gradbeno obrtniška dela ter druga dela) je potrebno predvideti skladno z s projektno dokumentacijo, pravili stroke ter vsemi veljavnimi standardi in predpisi za tovrstna dela ter elemente. Dopustna so samo odstopanja, ki so ne-obhodna zaradi obstoječe stavbe, instalacije.

1.9. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj dva delovna dneva.
1.10.  Izvajalec mora izvesti edukacijo dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika za napreden uporabniški nivo-prvi pristop  (prepoznavanje alarmov, odpravo napak v okviru dostopa na tem nivoju) Strokovnjaka morata pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke ter opremo za prvi pristop. Tehnični kader naročnika ne bo izvajal servisni nivo s polnim dostopom (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo) Če je za ustrezno pridobitev znanja ter veljavnost certifikata za celotno pogodbeno obdobje  potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

1.11. Naročnik bo po namestitvi opreme oziroma pred prvim zagonom zagotovil prvi pregled delovne opreme s strani pristojne osebe (t. i. organizacije z dovoljenjem za delo za strokovno nalogo pregledi in preizkusi delovne opreme). Primopredaja stroja bo opravljena, ko bo na podlagi pregleda naročnik pridobil potrdilo za delovno opremo v skladu z 9. členom Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04).

1.12. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme predloži: 

a) Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku Vsebina navodil mora biti skladna s točko 1.7.4.2, priloge I, Direktive o strojih (2006/42/ES).

b) Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book") Vsebina navodil mora biti skladna s točko 1.7.4.2, priloge I, Direktive o strojih (2006/42/ES).

c) Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku ( tehnične risbe, sheme ipd), seznam vitalnih rezervnih delov, artikel št. rezervnih delov, cena rezervnih delov v EUR brez DDV. Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Cene rezervnih delov so fiksne za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke v postopku za predmet »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV. Cene  ne smejo biti višje od cen na trgu.
d) Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. 

e) Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  24 mesecev, (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).
f) Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko)

g) Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov za dobo minimalno sedem let. Odzivni čas servisov mora biti do 4 ure od sprejema sporočila o okvari,  čas popravila  največ 10 dni, v nasprotnem primeru se dostavi nadomestna oprema za čas trajanja popravila. 
h) ES-izjava o skladnosti v slovenskem jeziku ali prevod originalne ES-izjave o skladnosti v slovenski jezik, pri tem velja, da mora biti termodezinfektor za kirurške instrumente in anestezijsko opremo skladen z  veljavnim standardom:

· EN ISO 15883 – ČISTILNO DEZINFEKCIJSKE NAPRAVE

· Medical device directive 93/42/EEC d dopolnilom direktive 2007/47/EC

· Machinery directive 2006/42/EC

· Low-voltage directive 2006/95/EC

· EMC directive 2004/108/EC

       i) ES-izjava o skladnosti v slovenskem jeziku ali prevod originalne ES-izjave o skladnosti v slovenski jezik, pri tem velja, da mora biti visokotlačni steriizator skladen za naslednjimi zahtevami in standardi:

· Medical device directive 93/42/EEC d dopolnilom direktive 2007/47/EC

· Machinery directive 2006/42/EC

· Pressure eqipment directive 97/23/EC

· Low-voltage directive 2006/95/EC

· EMC directive 2004/108/EC

· EN 285:2016 - Sterilizacija - Parni sterilizatorji - Veliki sterilizatorji 

· EN ISO 17665-1:2006 - Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Vlažna toplota - 1. del: Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 17665-1:2006)

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje. 

2. POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

2.1. Za celoten predmet pogodbe, ki je naveden v prejšnji točki, bo naročnik plačal pogodbeno vrednost-kupnino v skupnem znesku ___________ EUR,( z besedami: ________________/100 EUR).Navedena vrednost - kupnina vsebuje vse elemente cene, takse, carino idr. (brez DDV) in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena vrednost z DDV  pa je ____________________________, ( z besedami: _________________________________/100 EUR).

2.2. Kupnino bo naročnik plačal v roku 60 dni po primopredaji na transakcijski račun izvajalca št. SI_________________________ , ki ga ima pri banki ___________________________pod pogojem predložitve garancije iz 4.5 točke pogodbe.
3. ČAS IN NAČIN IZROČITVE
3.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije. 

3.2. Naročnik bo izvedel prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;
- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika. Pogoj za uspešno primopredajo je
· namestitev, montaža ter funkcionalni zagon  opreme iz točke 1.1. te pogodbe.

· brezplačna oz. na lastne stroške  izvedba  edukacije uporabnikov 
· brezplačna oz. na lastne stroške  izvedba  edukacije dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika

· predložitev zahtevane dokumentacije s strani naročnika. 

· potrdilo za delovno opremo v skladu z 9. členom Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04). Naročnik bo po namestitvi stroja oziroma pred prvim zagonom zagotovil prvi pregled delovne opreme s strani pristojne osebe (t. i. organizacije z dovoljenjem za delo za strokovno nalogo pregledi in preizkusi delovne opreme. Nosilec prvega stroška pregleda je naročnik.

3.3. Naročnik ne dovoljuje sukcesivne ali delne primopredaje. 

4. ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA, UTRDITEV
4.1 Pogodbene obveznosti bo izvajalec izvedel v roku  120 dni od podpisa pogodbe.
4.2. V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 1‰, vendar skupno največ v višini 5%. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene vrednosti.

4.3. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

4.4. Izvajalec predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja______________________________( z besedo; ________________________/100) z veljavnostjo menice še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe oz. do predložitve garancije iz 4.5 točke pogodbe.
4.5. Izvajalec predloži ob podpisu primopredajnega zapisnika iz točke 3.2. te pogodbe  menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja______________________________( z besedo; ________________________/100) z veljavnostjo menice še 30 dni po poteku garancijske dobe).

5. SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE
5.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev. 
5.2. V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

5.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

5.4. Skrbniki te pogodbe so:

- za naročnika: Vanja Herman Gril, dipl. ekon.         
- za izvajalca: __________________.
6.  REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA
6.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.
6.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:
- razpisna dokumentacija, 

- ponudba izvajalca št. _______________
- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

7. VELJAVNOST POGODBE
7.1. Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka.

7.2. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

8.  PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA 
V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična

9. RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali 

· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

· plačilom za delo, 

· delovnim časom, 

· počitki, 

· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V Celju, dne ______________


           V_______________  , dne_______________

         Naročnik:




                      Izvajalec:
Splošna bolnišnica Celje                                                          ______________________

Direktorica





   
   ______________________


Mag. Margareta Guček Zakošek                                              ______________________

Št.pogodbe:_______________________

                    (izpolni naročnik)

                                                                                                               OBR-6/1

NAROČNIK: 

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, ki ga zastopa direktorica mag. Margareta Guček Zakošek

Matična številka: 5055733

ID številka: SI42119022 

(v nadaljevanju: naročnik)

ter

IZVAJALEC/DOBAVITELJ (naziv in sedež),
ki jo/ga zastopa (ime in priimek odgovorne osebe) Matična številka: ______________________

ID za DDV: ______________________

TRR: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo

POGODBA ZA  

KOMPLETNO VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE SEDMIH LET
I. PREDMET  POGODBE

1. člen

Predmet pogodbe zajema kompletno vzdrževanje dobavljene opreme  ter  vse druge vgrajene tehnološke opreme in vseh izvedenih del, torej vzdrževanje celotnega pogodbenega obsega iz pogodbe »OBR6«, vse po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje sedmih  (7) let. 

Obdobje vzdrževanja, ki prične teči od dneva primopredaje dalje, sestavlja enoletno garancijsko obdobje in devetletno izven-garancijsko obdobje.  

2. člen

Vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

· preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

· zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

· redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

· nastavitve sistema po potrebi;

· pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

· letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca; 

· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

· odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

· daljinski nadzor in servis;

· kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

· optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

· zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

· druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

3. člen

V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

· delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,

· dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

· nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

· odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

· odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

· odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

· izvedba fizičnih prestavitev opreme.

II. OBVEZNOSTI  IZVAJALCA

4. člen

Dela, navedena v 2. členu te pogodbe, bo v dogovorjenem obsegu, rokih in kvaliteti 

5. člen

Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v 7. členu te pogodbe, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 delovne dni od poteka odzivnega časa.. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni). Urgentni primer nastane, ko v bolnišnici zaradi okvare naprav ni na voljo nobena druga naprava za izvedbo določene vrste preiskave. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 48 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti). Vsi nadomestni deli, katerih potreba bi bila ugotovljena do 16.00 ure na delovni dan, bodo isti dan naročeni pri proizvajalcu, ki jih še isti dan po hitri pošti pošlje izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo nadomestne dele takoj po prihodu uporabil za odpravo okvare. 

Odgovorne osebe izvajalca so (skrbnik pogodbe) (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________

Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu šestletnega pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

 6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za dobo minimalno 7 let od začetka izvajanja vzdrževalne pogodbe. 

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

· število opravljenih ur (redne, izredne)

· inventarna številka opreme oziroma aparata

· količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

· cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

· dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

· da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

Izvajalec se zavezuje:

· naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

· zagotavljati usposobljenost in izpopolnjevanje nominiranih kadrov z ustreznimi certifikati in opravljenim šolanjem pri proizvajalcu  ter na zahtevo naročnika predložiti o tem ustrezno dokazilo.

III. OBVEZNOSTI  NAROČNIKA

7. člen

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

· na telefonsko številko


________________________________________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

· ime  in priimek odgovorne osebe

· opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje. 

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

8. člen

Naročnik se obvezuje:

· da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

· da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

Odgovorne osebe naročnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

Ivan Drobež, inž. GSM 041 654 275, email: ivan.drobez@sb-celje.si, področja odgovornosti:

· sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

· nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na aparatu 

· sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

· sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja aparata

· prijava okvar in napak pri delovanju aparata

· organizacija delovnega procesa  aparata diagnostike v času vzdrževanja aparata

· nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na  aparatu
IV. VZDRŽEVALNINA  IN  PLAČILNI  POGOJI

9. člen

Vzdrževalnina za dela po 2. členu te pogodbe brez DDV znaša:

- za prvo leto _____///_____ EUR oziroma  ________///_____  EUR mesečno

- za drugo leto _________ EUR oziroma  _____________  EUR mesečno

- za tretjo leto _________ EUR oziroma  ______________  EUR mesečno

- za četrto leto _________ EUR oziroma  ______________  EUR mesečno

- za peto leto __________ EUR oziroma  ______________  EUR mesečno

- za šesto leto _________ EUR oziroma  _____________  EUR mesečno

- za sedmo leto _________ EUR oziroma  ______________  EUR mesečno.
Skupna vrednost pogodbe brez DDV znaša  ___________ EUR. 

Skupna vrednost pogodbe z vključenim DDV znaša  ___________ EUR. 

Po prvem letu vzdrževanja se cene lahko spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004), na osnovi uradno objavljenega indeksa cen življenjskih potrebščin.

10. člen

Izvajalec bo izstavljal mesečne račune za vzdrževalnino vsakega 30. v mesecu za tekoči mesec na ime naročnika. Plačilni rok je 60 dni od izstavitve računa. Plačilo izvede naročnik z nakazilom dolgovanega zneska na TRR izvajalca ____________________.

V primeru zamude plačil se naročniku zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

V. JAMSTVO IN GARANCIJA

11. člen

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala za dobo 6 mesecev po izvršeni storitvi. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva zamenjave.

Izvajalec se zavezuje naročniku najkasneje v roku 15 dni od izročitve in prevzema del s primopredajnim zapisnikom za predmet vzdrževanja izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje se mora glasiti v korist naročnika. Kot začetek veljavnosti finančnega zavarovanja mora biti naveden datum primopredaje. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni po  poteku obdobja vzdrževanja.

VI. PODIZVAJALCI

12. člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe ne nastopa s podizvajalci.

VII. VELJAVNOST  POGODBE 

13. člen

Pogodba je veljavna z dnem podpisa zakonitih zastopnikov pogodbenih strank. 

Pogodba je sklenjena za dobo 7 let šteto od prvega dne po izvedeni primopredaji predmeta vzdrževanja.

Stranke se lahko dogovorijo za podaljšanje pogodbe.

14. člen

Spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki s soglasjem pogodbenih strank. Pri spremembi zakonov oziroma predpisov, na katerih temelji ta pogodba, bodo pogodbene stranke sklenile ustrezen aneks k  tej pogodbi oziroma novo pogodbo.

VIII. REŠEVANJE  SPOROV

15. člen

Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo.

Vsa nesoglasja, ki bi nastala pri realizaciji te pogodbe, bodo pogodbene stranke reševale sporazumno v duhu dobrega poslovnega  sodelovanja.

V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spor reševalo stvarno  pristojno sodišče v Celju.

IX. OSTALA  DOLOČILA

16. člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

17. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali 

· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

· plačilom za delo, 

· delovnim časom, 

· počitki, 

· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2.) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod
V Celju, dne ______________


           V _________________, dne_______________

         Naročnik:




                      Izvajalec:

Splošna bolnišnica Celje                                                          ______________________

direktorica





   
   ______________________


mag. Margareta Guček Zakošek                                              ______________________

Številka pogodbe____________________

                              (naročnik)

                                                                                                                    OBR-7
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH POGOJEV
Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da bomo opremo dobavili najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe in dostavo ddp prostori naročnika razloženo ter da bomo na svoje stroške po montaži odpeljal vso transportno embalažo.
Da bo oprema opremljena s CE oznako (»Conformite Europe ene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.
Da bo  dobavljena oprema ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije.
Da zagotavljamo   ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.
Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:


                                                                                                                                     OBR-8
IZJAVA O ZASTOPSTVU,  SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME 

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.  

Pooblaščen servis je: 

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA 
	Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme
	Število posameznih  preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca

	1. leto
	 

	2. leto
	 

	3. leto
	 

	4. leto
	 

	5. leto
	 

	6.leto
	

	7.leto
	


Obvezne priloge:

1. V letu 2020 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2020 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

3. Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz tretje točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.
 .
Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

	


OBR-9
IZJAVA O OPRAVLJENIH DOBAVAH

(REFERENCAH)

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo kot ponudnik  oziroma je  proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa sam ali v sodelovanju s podizvajalci dobavil vsaj eden aparat  s podobnimi specifikacijami vsaj eni bolnišnici  v Sloveniji ali državah članicah EU .
Da  smo  strokovno in  kvalitetno izpolnili pogodbene obveznosti tako, da referenčni  naročniki zoper nas niso  vlagali upravičenih reklamacij

Reference za medicinsko opremo:
	Zap. št.
	Ponudnik/proizvajalec

(vpišite ustrezno  in sicer
· ponudnik –velja  za samostojno pridobljeno referenco  ki ste jo dobili    kot dobavitelj referenčnemu pogodbenemu partnerju,

· proizvajalec- velja kadar se sklicujete, da ima referenčni pogodbeni partner opreme proizvajalca, ki ga nudite )
	 Pogodbeni partner – bolnišnica (polni naziv ter naslov)
	Predmet pogodbe – VISOKOTLAČNI STERILIZATOR(vpišete dobavljeno količino ter proizvajalca in model  aparata, ki ste ga dobavili)
	  Obdobje izvedbe 



	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	


Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.
Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:


                                                                                                              OBR-10
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  ter OBR-10,  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap. št. 5. Volumen komore več kot 900 litrov, oziroma kapacitete 12 STE.)
	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME ZA PROSTOR 1- Centralna sterilizacija



	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR KAPACITETE 12 STE Z GRETJEM NA HIŠNO PARO – 3 kom

Oprema proizvajalca ___________________

Model oz. artikel številka _______________


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Polno avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo različnega sterilizacijskega materiala, obstojnega pri temperaturah 121(C in 134(C.
	
	

	2
	Izdelan kot prehodni model, z dvojimi horizontalnimi avtomatsko pomičnimi vrati 
	
	

	3
	Vgrajen med dve steni v obstoječe dimenzije prostora v centralni sterilizaciji 
	
	

	4
	Ogrevanje sterilizatorja preko dovoda hišne pare
	
	

	5
	Volumen komore več kot 900 litrov, oziroma kapacitete 12 STE
	
	

	6
	Komora naj bo pravokotne oblike izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega, notranjost komore visoko polirana zaradi lažjega čiščenja, notranji robovi komore zaokroženi ter primerno izolirana 
	
	

	7
	Validacijski priključek za opcijski manometer in testne temperaturne sonde,
	
	

	8
	Komora opremljena z vodili za notranje vložne vozičke
	
	

	9
	-Vrata komore popolnoma avtomatska, horizontalno pomična, pnevmatsko ali električno gnana.

-Notranja površina izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega.

-Tesnjenje vrat s silikonskim tesnilom s pomočjo pare ali zraka izza tesnila vrat.
-Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat, če je prisotna kakršnakoli ovira,
-Varnostni sistem proti odpiranju vrat, če je pritisk v komori višji od atmosferskega,
-Avtomatsko odpiranje vrat na sterilni strani po uspešno končanem procesu.
	
	

	10
	Sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo vakuumsko črpalko.
	
	

	11
	Procesni ventili naj bodo pnevmatski zaradi večje varnosti obratovanja in zanesljivosti; ventili in cevni razvodni sistem za paro naj bodo izdelani iz nerjavečega jekla in izolirani
	
	

	12
	Zračni filtri za vstopni zrak v komoro naj omogočajo 99,995 % filtracijo delcev minimalne velikosti 0,3µm
	
	

	13
	Sterilizator naj bo opremljen z lastno mikroprocesorsko krmilno enoto-PLC za avtomatsko  vodenje vseh procesov sterilizacije. Sistem naj upravlja delovanje sterilizatorja, izvaja kontrolo delovanja, alarmira in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.

Kontrolna enota naj vsebuje mrežni port za zunanjo komunikacijo.

Omogoča naj spreminjanje različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več nivojih,
zvočni in vizualni alarmni sistem za napake, shranjevanje zgodovine napak, servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov
	
	

	14
	Sterilizator naj ima vgrajen popolnoma neodvisni mikroprocesorski kontrolni sistem za nadzor delovanja sterilizatorja z neodvisnimi senzorji za temperaturo in tlak. Sistem naj prejete podatke iz kontrolne enote sterilizatorja neprestano primerja s svojimi  neodvisnimi senzorji. Oboji podatki morajo biti v okviru mejnih vrednosti sterilizacije, ki jih določa standard za sterilizacijo EN285. V kolikor primerjalni podatki niso v okviru dopustnih vrednosti, mora neodvisni nadzorni sistem zaustaviti sterilizacijo in javiti napako. Podatki nadzornega sistema morajo biti prikazani na izpisu procesa.
	
	

	15
	Komunikacija uporabnika s kontrolno enoto sterilizatorja naj poteka preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo  barvni zaslon na dotik »touch screen« minimalne velikosti 10" na čisti strani.

Uporabniški meni mora biti v slovenskem jeziku.
Omogočati mora spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v alfanumeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu na čisti strani. Za sterilno stran pa je dovolj  alfanumerični prikaz.

	
	

	16
	Sterilizator naj bo opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje sterilizatorja preko interneta na bazo podatkov.
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju v CS, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do podatkov sterilizatorja v realnem času, varovanih z gesli glede na nivo uporabnika, preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Istočasno mora omogoča več uporabnikom avtomatsko obveščanje o morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.

Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo vpogleda v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent sterilizatorja.

Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah.
	
	

	17
	Za upravljanje z določenimi funkcijami sterilizatorja za katere so pristojne samo avtorizirane osebe, naj se uporablja sistem za prepoznavo uporabnika namesto vnosa uporabniškega imena in gesla.
	
	

	18
	Sterilizator naj bo na kontrolni strani opremljen z minimalno 4" tiskalnikom za izpis sterilizacijskega procesa. Izpis naj vsebuje tako numerične podatke kot grafični izpis procesa 
	
	

	19
	Zahteve za sterilizacijske programe

- zapakirani inštrumenti in tekstil pri 134(C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
- zapakirani inštrumenti in tekstil pri 121(C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
-   program za 134(C, 18 min-PRIONI
-   Bowie & Dick testni program (Za integriran Bowie & Dick testni program – (Za integriran Bowie & Dick testni program – se dodelijo točke prednostni-5 točk )
-   avtomatski test tesnosti sterilizatorja,
-  jutranji avtomatski zagon sterilizatorja s samodejno izvedbo testa tesnosti pred prvo uporabo – čas zagona naj se da nastaviti poljubno.
	
	

	
	Ostale dodatne zahteve za setrilizator:
	
	

	20
	-Možnost naročila sterilizatorja s servisnim prostorom z desne strani ali pa leve strani

-Možnost servisiranja s sprednje strani,

- Prikaz tlakov na čisti in sterilni strani.

-Čas sterilizacije s polno polnitvijo komore za ponujeni tip sterilizatorja po tipskem testu iz SIST EN 285-16.2 (full load termometric) pri 134C° - max 55 min.

-Varnostno mehansko stikalo za izklop sterilizatorja v sili,
	
	

	
	Skladnost sterilizatrorja z naslednjimi standardi in derektivami:
	
	

	21
	-   Certifikat EN ISO 13485 Medical Device – quality management system – priložiti k ponudbi

-    EC certifikat – priložiti k ponudbi

- Deklaracija o usterznosti za ponujeni tip sterilizatorja – priložiti k ponudbi

-Medical device directive 93/42/EEC

-Pressure equipment directive 2014/68/EC

-EN 285

-EN 62304 – Medica Device Software-Programska oprema za medicinske aparate 
	
	

	
	Potrebni priključki za sterilizator:
	
	

	22
	elektrika 3x380-400V, 50 Hz

priklop na dovod hišne pare

priklop vode za vakuumski sistem in hlajenje

priklop za komprimiran zrak
	
	

	
	Okvirne dimenzije za sterilizator:
	
	

	23
	višina: 2500 mm,

širina vključno s servisnim prostorom: 1800 mm,

globina:  2000 mm 
	
	

	
	Dodatna pojasnila
	
	

	24
	razpoložljivi prostor za vgradnjo sterilizatorjev je omejen v širino, globino in višino, zato je potrebno upoštevati zgornje zahteve

po postavitvi aparata se morebitne preostale odprtine ustrezno zaprejo z inox materialom enake kvalitete in smeri brušenja kot so čelne površine sterilizatorja; strošek izdelave in postavitve mora biti vključen v ceno sterilizatorja,

omogočen mora biti vhod v servisni prostor sterilizatorja skozi servisna vrata ki so v sklopu sterilizatorja in so zajeta v skupno širino sterilizatorja


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR KAPACITETE 12 STE Z GRETJEM NA HIŠNO PARO IN ELEKTRIČNIM GENERATORJEM PARE – 1 kom


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Polno avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo različnega sterilizacijskega materiala, obstojnega pri temperaturah 121(C in 134(C.
	
	

	2
	Izdelan kot prehodni model, z dvojimi horizontalnimi avtomatsko pomičnimi vrati 
	
	

	3
	Vgrajen med dve steni v obstoječe dimenzije prostora v centralni sterilizaciji 
	
	

	4
	Kombinirano ogrevanje sterilizatorja preko dovoda hišne pare ali električno vgrajenega generatorja pare
	
	

	5
	Volumen komore cca 1000 litrov, oziroma kapacitete 12 STE
	
	

	6
	Komora naj bo pravokotne oblike izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega, notranjost komore visoko polirana zaradi lažjega čiščenja, notranji robovi komore zaokroženi ter primerno izolirana 
	
	

	7
	Validacijski priključek za opcijski manometer in testne temperaturne sonde,
	
	

	8
	Komora opremljena z vodili za notranje vložne vozičke
	
	

	9
	-Vrata komore popolnoma avtomatska, horizontalno pomična, pnevmatsko ali električno gnana.

-Notranja površina izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega.

-Tesnjenje vrat s silikonskim tesnilom s pomočjo pare ali zraka izza tesnila vrat.
-Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat, če je prisotna kakršnakoli ovira,
-Varnostni sistem proti odpiranju vrat, če je pritisk v komori višji od atmosferskega,
-Avtomatsko odpiranje vrat na sterilni strani po uspešno končanem procesu.
	
	

	10
	-Električni paro generator naj bo samostojna enota, nameščena na sterilizatorju

-Avtomatsko čiščenje parogeneratorja

-Generator opremljen s filtrom za razplinjevanje ne-kondezirajočih plinov.
	
	

	11
	Sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo, minimalno dvostopenjsko, vakuumsko črpalko
	
	

	12
	Procesni ventili naj bodo pnevmatski zaradi večje varnosti obratovanja in zanesljivosti; ventili in cevni razvodni sistem za paro naj bodo izdelani iz nerjavečega jekla in izolirani
	
	

	13
	Zračni filtri za vstopni zrak v komoro naj omogočajo 99,995 % filtracijo delcev minimalne velikosti 0,3µm
	
	

	14
	Sterilizator naj bo opremljen z lastno mikroprocesorsko krmilno enoto-PLC za avtomatsko  vodenje vseh procesov sterilizacije. Sistem naj upravlja delovanje sterilizatorja, izvaja kontrolo delovanja, alarmira in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.

Kontrolna enota naj vsebuje tudi RS232, USB in mrežni port za zunanjo komunikacijo.

Omogoča naj spreminjanje različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več nivojih,
zvočni in vizualni alarmni sistem za napake, shranjevanje zgodovine napak, servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov
	
	

	15
	Sterilizator naj ima vgrajen popolnoma neodvisni mikroprocesorski kontrolni sistem za nadzor delovanja sterilizatorja z neodvisnimi senzorji za temperaturo in tlak. Sistem naj prejete podatke iz kontrolne enote sterilizatorja neprestano primerja s svojimi  neodvisnimi senzorji. Oboji podatki morajo biti v okviru mejnih vrednosti sterilizacije, ki jih določa standard za sterilizacijo EN285. V kolikor primerjalni podatki niso v okviru dopustnih vrednosti, mora neodvisni nadzorni sistem zaustaviti sterilizacijo in javiti napako. Podatki nadzornega sistema morajo biti prikazani na izpisu procesa.
	
	

	16
	Komunikacija uporabnika s kontrolno enoto sterilizatorja naj poteka preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo  barvni zaslon na dotik »touch screen« minimalne velikosti 10" na čisti in sterilni strani.

Uporabniški meni mora biti v slovenskem jeziku.
Omogočati mora spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v alfanumeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu.
	
	

	17
	Sterilizator naj bo opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje sterilizatorja preko interneta na bazo podatkov v oblaku "cloud".
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju v CS, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do podatkov sterilizatorja v realnem času, varovanih z gesli glede na nivo uporabnika, preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Istočasno mora omogoča več uporabnikom avtomatsko obveščanje o uspešnem zaključenem ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.

Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo vpogleda v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent sterilizatorja.

Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah.
	
	

	18
	Za upravljanje z določenimi funkcijami sterilizatorja za katere so pristojne samo avtorizirane osebe, naj se uporablja brezstični sistem za prepoznavo uporabnika namesto vnosa uporabniškega imena in gesla.
	
	

	19
	Sterilizator naj bo na kontrolni strani opremljen z minimalno 4" tiskalnikom za izpis sterilizacijskega procesa. Izpis naj vsebuje tako numerične podatke kot grafični izpis procesa 
	
	

	20
	Zahteve za sterilizacijske programe

- zapakirani inštrumenti in tekstil pri 134(C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
- zapakirani inštrumenti in tekstil pri 121(C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
-   program za 134(C, 18 min-PRIONI
-   Bowie & Dick testni program, (Za integriran Bowie & Dick testni program – se dodelijo točke prednostni-5 točk )
-   avtomatski test tesnosti sterilizatorja,
-  jutranji avtomatski zagon sterilizatorja s samodejno izvedbo testa tesnosti pred prvo uporabo – čas zagona naj se da nastaviti poljubno.
	
	

	
	Ostale dodatne zahteve za sterilizator:
	
	

	21
	-Možnost naročila sterilizatorja s servisnim prostorom z desne strani ali pa leve strani

-Možnost servisiranja s sprednje strani,

-Manometra na prikaz tlaka v komori na čisti in sterilni strani ter tlaka v plašču na nečisti strani

-Čas sterilizacije s polno polnitvijo komore za ponujeni tip sterilizatorja po tipskem testu iz SIST EN 285-16.2 (full load termometric) pri 134C° - max 55 min ( dokazilo – testno poročilo)

-Varnostno mehansko stikalo za izklop sterilizatorja v sili
	
	

	
	Skladnost sterilizatrorja z naslednjimi standardi in derektivami:
	
	

	22
	-   Certifikat EN ISO 13485 Medical Device – quality management system – priložiti k ponudbi

-    EC certifikat – priložiti k ponudbi

- Deklaracija o usterznosti za ponujeni tip sterilizatorja – priložiti k ponudbi

-Medical device directive 93/42/EEC

-Pressure equipment directive 2014/68/EC

-EN 285

-EN 62304 – Medica Device Software-Programska oprema za medicinske aparate 
	
	

	
	Potrebni priključki za sterilizator:
	
	

	23
	elektrika 3x380-400V, 100A, 50 Hz

priklop na dovod hišne pare

priklop vode za vakuumski sistem in hlajenje

priklop vode za el. generator pare

priklop za komprimiran zrak
	
	

	
	Okvirne dimenzije za sterilizator:
	
	

	24
	višina: 2500 mm,

širina vključno s servisnim prostorom: 1800 mm,

globina:  2000 mm 
	
	

	
	Dodatna pojasnila
	
	

	25
	razpoložljivi prostor za vgradnjo sterilizatorjev je omejen v širino, globino in višino, zato je potrebno upoštevati zgornje zahteve

po postavitvi aparata se morebitne preostale odprtine ustrezno zaprejo z inox materialom enake kvalitete in smeri brušenja kot so čelne površine sterilizatorja; strošek izdelave in postavitve mora biti vključen v ceno sterilizatorja,

omogočen mora biti vhod v servisni prostor sterilizatorja skozi servisna vrata ki so v sklopu sterilizatorja in so zajeta v skupno širino sterilizatorja


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NOTRANJI VLOŽNI VOZIČEK ZA STERILIZATOR KAPACITETE 12 STE  – 8 kom


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Namenjen za polnjenje sterilizatorja z sterilizacijskim materialom kapacitete 12 STE (STE=600x300x300)
	
	

	2
	Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316/W.Nr.1.4401 ali boljšega. 
	
	

	3
	Omogočati mora polnjenje v treh nivojih, od tega morata biti dve perforirani polici nastavljivi po višini brez vijačenja. Možnost različne prilagoditve višine.
	
	

	4
	Nosilnost vložnega vozička vsaj 180 kg, oziroma posamezne police vsaj 60 kg.
	
	


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZUNANJI VOZIČEK ZA TRANSPORT IN POLNJENJE STERILIZATORJA Z NOTRANJIM VLOŽNIM VOZIČKOM KAPACITETE 12 STE  – 8 kom


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Namenjen za polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnim vozičkom kapacitete 12 STE.
	
	

	2
	Izdelan iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 304/W.Nr.1.4301 ali boljšega. 
	
	

	3
	Opremljen s štirimi kolesi, od tega zadnji dve z zavoro.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POVRATNO PREDAJNO KOMORO ZA VLOŽNE VOZIČKE KAPACITETE 12 STE  – 1 kom


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Namenjana za predajo vložnih vozičkov kapacitete 12 STE iz sterilnega dela v čisti deli sterilizacije.

Pri vnosu vložnega vozička odpremo vstopna vrata in so izstopna zaklenjena, kar preprečuje pretok zraka iz čistega v sterilni del. Ko se vstopna vrata zaprejo, lahko odpremo izstopna vrata in vložni voziček lahko vzamemo ven na čisti strani.
	
	

	2
	Opremljena naj bo s sistemom za priklop transportnega vozička za vnos vložnega vozička v predajno komoro.
	
	

	3
	Predajna komora naj bo opremljena z dvojimi električno pomičnimi vertikalnimi vrati, ki omogočajo interlock sistem.

Odpiranje vrat na obeh straneh z integriranimi stikali na okvirju predajne komore.

Vgrajen varnostni sistem proti zdrsu vrat v primeru izpada električne energije.
	
	

	4
	Vrata komore izdelana iz transparentnega materiala, ki omogoča vizualno komunikacijo med sterilnim in čistim delom. 

Nosilno ogrodje pa izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 304/W.Nr.1.4301 ali boljšega. 
	
	


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA CENTRALNO NADZORNI SISTEM ZA SLEDLJIVOST STERILIZACIJSKEGA MATERIALA  – 1 komPLET (oba prostora)


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Sistem mora s pomočjo identifikacijskih tehnologij omogočati spremljanje celotnega postopka delovanja v okviru centralne sterilizacije, vključno z osebami, sterilizacijskimi seti, ter aparati za obdelavo materiala v sterilizaciji. Sistem mora omogočiti povezavo nove nudene opreme in obstoječe opreme pri naročniku v CS ter op dvorani. Naročnik bo ohranil termodezinfektorje proizvajalca Getinge .
	
	

	2
	Program informacijskega sistema za popolno sledljivost obdelovanega materiala v centralni sterilizaciji mora biti kompatibilen  s kontrolno enoto in programsko opremo sterilizatorjev.
	
	

	3
	Program informacijskega sistema za popolno sledljivost obdelovanega materiala v centralni sterilizaciji mora biti povezljiv z obstoječo  opremo  pri naročniku (termodezinfektorji proizvajalca Getinge) – Naročnik v tem delu zahteva da se po zaključku procesa izpiše  končni protokol, ki se implementira v program (avtomatsko)-vmesni podatki niso potrebni. 
	
	

	4
	Zahteve za informacijski sistem:

-   sistem mora zagotavljati redno posodabljane in nadgrajevanje programa,

- sistem mora zagotavlajti obširno on-line pomoč/navodila za uporabo programa,

-   sistem mora omogočati modularno gradnjo, z različnimi vrstami modulov,

- sistem mora omogočati UDI sledljivost v skladu MDR
	
	

	5
	Zahteve za sledljivost:

- sistem mora zagotoviti sledljivost sterilizacijskih setov in košar skozi proces sprejema v CS, čiščenja in dezinfekcije, pakiranja, sterilizacije in izdaje materiala iz CS. V okviru tega postopka mora zabeležiti vsako fazo procesa.

- sistem mora zagotoviti  informacije kot so: kdo je obdeloval / rokoval z določenim materialom in kdaj, kje se material trenutno nahaja, kdo je naročil kateri inštrument in kdaj itd.

- sistem mora omogočati uporabo programa v vseh fazah obdelave samo s čitalniki črtnih kod ( brez uporabe tipkovnice).

- sistem mora zagotavljati slikovni prikaz vsebine  posameznega seta/inštrumenta, zaradi točnega pakiranja in optimalnega hitrega šolanja novega osebja.

-sistem mora omogočati direktno povezavo s  sterilizatorji in termodezinfektorji ter zagotoviti shranjevanje vseh parametrov sterilizacije in termodezinfekcije ter prikazovanje stanja 

- sistem mora zabeležiti in hraniti sledeče podatke za vsako košaro ali set ki se obdeluje: številko procesa, dan in čas procesa , izbran program , začetek in konec procesa, številka cikla ter kompletne parametre cikla in morebitnimi napakami cikla za postopek termodezinfekcije kakor sterilizacije.

- sistem mora omogočati kreiranje edinstvene črtne kode za vse sete/enote

- črtna koda mora omogočati naslednje podatke: ime artikla, datum obdelave, serijsko številko, datum preteka sterilnosti, številko sterilizacijskega programa, lokacijo proizvodnje, opozorila, lokacijo skladišča. 

- omogočati mora nivojski sistem varovan z gesli za posameznega uporabnika, glede na njegove omejitve pri uporabi programa, kakor  tudi zaradi varovanja podatkov o pacientih.

- uporabniški program za sledljivost mora bit v slovenskem jeziku,

- dobavitelj celovitega sistema za popolno sledljivost sterilnega materiala mora dobaviti sistem v celoti:

programsko opremo, strojno opremo, inštalacijo, izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku, nadzor nad zagonom

- dobavitelj celovitega sistema za popolno sledljivost sterilnega materiala mora ob sklenitvi ustrezne pogodbe zagotavljati redno vzdrževanje in posodabljanje programske opreme, in on-line podporo direktno s strani proizvajalca v primeru, da uporabnik to zahteva
	
	

	6
	- Naročnik bo zagotovil navidezni strežnik po zahtevah dobavitelja. Naročnik bo ponudniku zagotovil dostop do strežniškega okolja.
	
	

	7
	- Za celovit sistem je v CS predvidenih 6 delovnih postaj, opremljenih za nemoteno delovanje . Delovna postaja mora vsebovati vso strojno in programsko opremo za kompletno samostojno funkcionalno delovanje (računalnik, operacijski sistem, tipkovnica, miška, tiskalnik, čitalec črtnih kod itd.). 

6 x komplet računalnik z ekranom 24 palcev (inch) ,miško in tipkovnico,

min. 4 x brezžični in 2 x žični čitalec črtnih kod, 

min. 3 x  tiskalnik črtnih kod, 

min. 3x laserski tiskalnik, 

min. 1x barvni tiskalnik 
	
	

	8
	Obvezne programske posodobitve po načrtu proizvajalca za zagotavljanje funkcionalnost sistema. Posodobitev mora biti za naročnika brezplačna.  
	
	


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ENOKOMORNI TERMODEZINFEKTOR KAPACITETE 18 DIN KOŠAR - 1 kom

Oprema proizvajalca ___________________

Model oz. artikel številka _______________


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	polno avtomatski termodezinfektor namenjen za pranje in termično dezinfekcijo, kirurških instrumentov da Vinci Si, drugih  kirurških inštrumentov in drugih pripomočkov

Nuden model aparata mora biti validiran  za pranje in termično dezinfekcijo kirurških instrumentov da Vinci Si-Predloži certifikat proizvajalca z navedbo instrumentov
	
	

	2
	enokomorni, kapaciteta 18 DIN košar / saržo
	
	

	3
	prehodni model vgrajen v steno
	
	

	4
	zunanje dimenzije  

· Širina vsaj 90 cm

· Globina vsaj 95 

· Višina vsaj 185 


	
	

	5
	dimenzije komore

· širina vsaj 63 cm

· globina vsaj 80 cm 

· višina vsaj 69 
	
	

	6
	termična dezinfekcija 5min, Ao 3000 ( 90 °C/300 s),
	
	

	7
	parno gretje
	
	

	8
	avtomatsko nastavljiv nivo vode v komori ( količina ) v odvisnosti od tipa polnitve komore.
	
	

	9
	sušenje - z vgrajenim HEPA H14 ali H13 filtrom, toplotnim izmenjevalcem in sistemom, ki omogoča sušenje preko pralnih ročic v vsakem nivoju
	
	

	10
	opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije. ter mrežno kartico.
	
	

	11
	upravljanje preko barvnega zaslona na dotik " touch screen " na nečisti in čisti strani stroja, velikost displeja  (min 4,5"),  uporabniški meni v slovenskem jeziku,
	
	

	12
	spremljanje procesa termodezinfekcije v realnem času na zaslonu kontrolne enote v alfanumeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu z nazornim zvočni in vizualni alarmni sistem,
	
	

	13
	nastavitev servisnih intervalov,
	
	

	14
	termodezinfektor naj bo opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje termodezinfektorja preko interneta na bazo podatkov v oblaku "cloud".
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju v CS, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do podatkov sterilizatorja v realnem času, varovanih z gesli glede na nivo uporabnika, preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Istočasno mora omogoča več uporabnikom avtomatsko obveščanje o morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.

Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo vpogleda v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent sterilizatorja.

Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah.

	
	

	14
	izpis procesa na vgrajenem tiskalniku.
	
	

	15
	komora toplotno in zvočno primerno izolirana,
	
	

	16
	vrata steklena, transparentna po celi površini, vertikalno avtomatsko pomična, tako da je viden proces obdelave,
	
	

	17
	 v komori razsvetljava (lučka) za lažjo vizualno kontrolo procesa,
	
	

	18
	dve pralni ročici - ena na dnu in druga na vrhu komore, ter priključek vode v komori,  ki omogoča dovod vode v vložne vozičke in posledično v vsako brizgalno ročico v vsakem nivoju vložnega vozička
	
	

	19
	pralne ročice morajo omogočati enostavno odstranjevanje ( brez orodja ) in čiščenje
	
	

	
	Sistem, ki omogoča sušenje preko pralnih ročic v vsakem nivoju
	
	

	20
	opremljen s finim in grobim filtrom na dnu komore za ostanke delcev nečistoč v vodi pri pranju.
	
	

	21
	4 x dozirne črpalke s kontrolo nivoja dozirnih sredstev
	
	

	22
	4 x kontrola pretoka dozirnih sredstev
	
	

	23
	Hlajenje drenažne vode na minimalno 60° 
	
	

	24
	termodezinfektor izdelan iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla, izdelan skladno s standardom SIST EN ISO 15883-1 in 15883-2, kvaliteta jekla za komoro termodezinfektorja mora ustrezati zahtevam AISI 316L ali boljšega
	
	

	25
	MDD 93/42/EGS z listo proizvodov
	
	

	26
	deklaracija o ustreznosti proizvoda z MDD 93/42/EGS
	
	

	
	Predvideni priključki na objektu
	
	

	27
	elektrika 3N/AC, 400V, 50 Hz

para

UTP kabel kategorija 6, 2x

hladna voda

topla voda

demi voda

odtok

priključek za Ethernet povezavo
	
	

	
	Vložni vozički za termodezinfektor in ostala oprema
	
	

	28
	Transportni voziček – 2 kom

transportni voziček za polnjenje termodezinfektorjev in obstoječe predajne line, namenjen za notranji transport in vlaganje vložnih vozičkov v termodezinfektor in predajno lino. Opremljen z iztokom  in zbiralnikom za vodo. Ročke za upravljanje na obeh straneh vozička—tole ven. Ponudnik mora zagotoviti kompatibilnost višine vlaganja v komoro termodezinfektorja in obstoječo predajno lino pri naročniku, ki je na fiksni višini 800 mm.  V kolikor višini termodezinfektorja in predajne line nista enaki, mora ponudnik ponuditi zunanji transportni voziček za polnjenje termodezinfektorja z električno nastavljivo
	
	

	29
	Vložni voziček s pripadajočimi konektorji-tole ven pranje kirurških inštrumentov  – 1 kom

police v vložnem vozičku se morajo dati odstraniti v vsakem

nivoju, zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja; (vsaj 3 oz. največ  6). Ponudbi priložiti sliko uporabe vozička z odstranjenimi policami. 

Voziček mora imeti 15 pralnih mrež, ki ustrezajo velikosti policam na vozičku (velikosti 48cm x25cm x 5 cm).
	
	

	30
	Vložni voziček s pripadajočimi konektorji za pranje kirurških inštrumentov  da Vinci Si– 1 kom

Ponudnik mora zagotoviti kompatibilnost višine vlaganja v komoro termodezinfektorja in obstoječo predajno lino pri naročniku, ki je na fiksni višini 800 mm.  V kolikor višini termodezinfektorja in predajne line nista enaki, mora ponudnik ponuditi zunanji transportni voziček za polnjenje termodezinfektorja z električno nastavljivo

	
	


Dne, ________________________________

Žig in podpis ponudnika

	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POVRATNO PREDAJNO KOMORO ZA VLOŽNE VOZIČKE termodezinfektorjev  – 1 kom


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Namenjana za predajo vložnih vozičkov termodezinfektorjev v nečistem in čistem delu sterilizacije..Višina 800 mm.

Pri vnosu vložnega vozička odpremo vstopna vrata in so izstopna zaklenjena, kar preprečuje pretok zraka iz nečistega v čisti v del. Ko se vstopna vrata zaprejo, lahko odpremo izstopna vrata in vložni voziček lahko vzamemo ven.


	
	

	2
	Opremljena naj bo s sistemom za priklop transportnega vozička za vnos vložnega vozička v predajno komoro.


	
	

	3
	Predajna komora naj bo opremljena z dvojimi električno pomičnimi vertikalnimi vrati, ki omogočajo interlock sistem.

Odpiranje vrat na obeh straneh z integriranimi stikali na okvirju predajne komore.

Vgrajen varnostni sistem proti zdrsu vrat v primeru izpada električne energije.
	
	

	4
	Vrata komore izdelana iz transparentnega materiala, ki omogoča vizualno komunikacijo med nečistim in čistim delom. 

Nosilno ogrodje pa izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 304/W.Nr.1.4301 ali boljšega. 
	
	


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME ZA PROSTOR 2- COB
	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR KAPACITETE 6 STE Z GRETJEM NA HIŠNO PARO – 2 kom

Oprema proizvajalca ___________________

Model oz. artikel številka _______________


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Polno avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo različnega sterilizacijskega materiala, obstojnega pri temperaturah 121(C in 134(C.
	
	

	2
	Izdelan kot prehodni model, z dvojimi vertikalno avtomatsko pomičnimi vrati 
	
	

	3
	Vgrajen med dve steni v obstoječe dimenzije prostora v sterilizaciji OP bloka
	
	

	4
	Ogrevanje sterilizatorja preko dovoda hišne pare
	
	

	5
	Volumen komore vsaj  430 litrov, oziroma kapacitete 6 STE
	
	

	6
	Komora naj bo pravokotne oblike izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega, notranjost komore visoko polirana zaradi lažjega čiščenja, notranji robovi komore zaokroženi ter primerno izolirana 
	
	

	7
	Validacijski priključek za opcijski manometer in testne temperaturne sonde,
	
	

	8
	Komora opremljena z vodili za notranje vložne vozičke
	
	

	9
	Vrata komore popolnoma avtomatska, vertikalno pomična, pnevmatsko ali električno gnana.

Notranja površina izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr.1.4404 ali boljšega.

Tesnjenje vrat s silikonskim tesnilom s pomočjo pare ali zraka izza tesnila vrat.
Varnostni sistem zaustavljanja pri zapiranju vrat, če je prisotna kakršnakoli ovira,
Varnostni sistem proti odpiranju vrat, če je pritisk v komori višji od atmosferskega,
Avtomatsko odpiranje vrat na sterilni strani po uspešno končanem procesu.
	
	

	10
	Sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo, vakuumsko črpalko 
	
	

	11
	Procesni ventili naj bodo pnevmatski zaradi večje varnosti obratovanja in zanesljivosti; ventili in cevni razvodni sistem za paro naj bodo izdelani iz nerjavečega jekla in izolirani
	
	

	12
	Zračni filtri za vstopni zrak v komoro naj omogočajo 99,995 % filtracijo delcev minimalne velikosti 0,3µm
	
	

	13
	Sterilizator naj bo opremljen z lastno mikroprocesorsko krmilno enoto-PLC za avtomatsko  vodenje vseh procesov sterilizacije. Sistem naj upravlja delovanje sterilizatorja, izvaja kontrolo delovanja, alarmira in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.

Kontrolna enota naj vsebuje mrežni port za zunanjo komunikacijo.

Omogoča naj spreminjanje različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več nivojih,
zvočni in vizualni alarmni sistem za napake, shranjevanje zgodovine napak, servisni program z nastavitvijo servisnih intervalov
	
	

	14
	sterilizator naj ima vgrajen popolnoma neodvisni mikroprocesorski kontrolni sistem za nadzor delovanja sterilizatorja z neodvisnimi senzorji za temperaturo in tlak. Sistem naj prejete podatke iz kontrolne enote sterilizatorja neprestano primerja s svojimi  neodvisnimi senzorji. Oboji podatki morajo biti v okviru mejnih vrednosti sterilizacije, ki jih določa standard za sterilizacijo EN285. V kolikor primerjalni podatki niso v okviru dopustnih vrednosti, mora neodvisni nadzorni sistem zaustaviti sterilizacijo in javiti napako. Podatki nadzornega sistema morajo biti prikazani na izpisu procesa.
	
	

	15
	Komunikacija uporabnika s kontrolno enoto sterilizatorja naj poteka preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo  barvni zaslon na dotik »touch screen« na čisti in sterilni strani.

Uporabniški meni mora biti v slovenskem jeziku.
Omogočati mora spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v alfanumeričnem, grafičnem ter shematski- (velja za čisto stran). Za sterilno stran pa je dovolj  alfanumerični prikaz.

	
	

	16
	sterilizator naj bo opremljen s strojno in programsko opremo ki omogoča povezovanje sterilizatorja preko interneta na bazo podatkov,
Istočasno mora omogočati več uporabnikom kot npr. osebju v CS, tehnični službi bolnišnice ali zunanji servisni službi dostop do podatkov sterilizatorja v realnem času, varovanih z gesli glede na nivo uporabnika, preko mobilnih telefonov, tablic ali računalnikov.
Avtomatsko obveščanje o morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS-u.

Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote z možnostjo vpogleda v procese sterilizacije in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent sterilizatorja.

Omogoča naj statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah.
	
	

	17
	Za upravljanje z določenimi funkcijami sterilizatorja za katere so pristojne samo avtorizirane osebe, naj se uporablja brezstični sistem za prepoznavo uporabnika namesto vnosa uporabniškega imena in gesla.
	
	

	18
	Sterilizator naj bo na kontrolni strani opremljen z minimalno 4" tiskalnikom za izpis sterilizacijskega procesa. Izpis naj vsebuje  numerične podatke.
	
	

	19
	Zahteve za sterilizacijske programe

- zapakirani inštrumenti in tekstil pri 134(C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
- zapakirani inštrumenti in tekstil pri 121(C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) – testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke),
-   program za 134(C, 18 min-PRIONI
-   Bowie & Dick testni program, priporočljivo integriranega (točke prednostni- 10 točk )

-   avtomatski test tesnosti sterilizatorja,
-  jutranji avtomatski zagon sterilizatorja s samodejno izvedbo testa tesnosti pred prvo uporabo – čas zagona naj se da nastaviti poljubno.
	
	

	
	Ostale dodatne zahteve za setrilizator:
	
	

	20
	-Možnost naročila sterilizatorja s servisnim prostorom z desne strani ali pa leve strani.

-Možnost servisiranja s sprednje strani

- Prikaz tlakov na čisti in sterilni strani.

-Čas sterilizacije s polno polnitvijo komore za ponujeni tip sterilizatorja po tipskem testu iz SIST EN 285-16.2 (full load termometric) pri 134C° - max 40 min.

-Varnostno mehansko stikalo za izklop sterilizatorja v sili,


	
	

	
	Skladnost sterilizatrorja z naslednjimi standardi in derektivami:
	
	

	21
	-   Certifikat EN ISO 13485 Medical Device – quality management system – priložiti k ponudbi

-    EC certifikat – priložiti k ponudbi

- Deklaracija o usterznosti za ponujeni tip sterilizatorja – priložiti k ponudbi

-Medical device directive 93/42/EEC

-Pressure equipment directive 2014/68/EC

-EN 285

-EN 62304 – Medica Device Software-Programska oprema za medicinske aparate 
	
	

	
	Potrebni priključki za sterilizator:
	
	

	22
	elektrika 3x380-400V, 50 Hz

priklop na dovod hišne pare

priklop vode za vakuumski sistem in hlajenje

priklop za komprimiran zrak


	
	

	
	Maximalne dimenzije za sterilizator:
	
	

	23
	višina: max 2500 mm,

širina : max 1300 mm,

globina:  1420 mm 


	
	

	
	Dodatna pojasnila
	
	

	24
	razpoložljivi prostor za vgradnjo sterilizatorjev je omejen v širino, globino in višino, zato je potrebno upoštevati zgornje zahteve.

Po postavitvi aparatov se morebitne preostale odprtine (vhod v servisni prostor) ustrezno zaprejo z inox materialom enake kvalitete in smeri brušenja kot so čelne površine sterilizatorja; strošek izdelave in postavitve mora biti vključen v ceno sterilizatorja,
	
	


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NOTRANJI VLOŽNI VOZIČEK ZA STERILIZATOR KAPACITETE 6 STE  – 2 kom

Oprema proizvajalca ___________________

Model oz. artikel številka _______________


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Namenjen za polnjenje sterilizatorja z sterilizacijskim materialom kapacitete 6 STE (STE=600x300x300)
	
	

	2
	Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316/W.Nr.1.4401 ali boljšega. 
	
	

	3
	Možnost polnjenje v treh nivojih, od tega mora biti perforirana polica nastavljiva po višini brez vijačenja. Možnost različne prilagoditve višine.
	
	

	4
	Nosilnost vložnega vozička vsaj 120 kg, oziroma posamezne police vsaj 45 kg.
	
	


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZUNANJI VOZIČEK ZA TRANSPORT IN POLNJENJE STERILIZATORJA Z NOTRANJIM VLOŽNIM VOZIČKOM KAPACITETE 6 STE  – 4 kom

Oprema proizvajalca ___________________

Model oz. artikel številka _______________


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Namenjen za polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnim vozičkom kapacitete 6 STE.
	
	

	2
	Izdelan iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 304/W.Nr.1.4301 ali boljšega. 
	
	

	3
	Opremljen s štirimi kolesi, od tega zadnji dve z zavoro.
	
	


	
	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA CENTRALNO NADZORNI SISTEM ZA SLEDLJIVOST STERILIZACIJSKEGA MATERIALA  – 1 KOMPLET

Oprema proizvajalca ___________________

Model oz. artikel številka _______________


	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1
	Sistem mora s pomočjo identifikacijskih tehnologij omogočati spremljanje celotnega postopka delovanja v okviru sterilizacije OP bloka, vključno z osebami, sterilizacijskimi seti, ter aparati za obdelavo materiala v sterilizaciji OP bloka.
	
	

	2
	Program informacijskega sistema za popolno sledljivost obdelovanega materiala v  sterilizaciji OP bloka mora biti kompatibilen  s kontrolno enoto in programsko opremo sterilizatorjev.
	
	

	3
	Program informacijskega sistema za popolno sledljivost obdelovanega materiala v  sterilizaciji OP bloka mora biti kompatibilen  s kontrolno enoto in programsko opremo termodezinfektorjev
	
	

	4
	Zahteve za proizvajalca in sistem: 

- proizvajalec mora imeti najmanj 10 letne izkušnje na področju sledljivosti materiala za sterilizacijo v zdravstvu. - dokazilo proizvajalca – izjava

- proizvajalec mora imeti najmanj 10 inštalacij ponujenega sistema v zadnjih 5 letih v večjih bolnišnicah po Evropi. – dokazilo spisek ustanov potrjen s strani proizvajalca

- ponudnik mora zagotoviti popolno dobavo sistema, ki vključuje programsko opremo, potrebno strojno opremo (računalnike, serverje, čitalce črtnih kod, tiskalnike itd), inštalacijo, šolanje in kasnejše redno vzdrževanje ob podpisu pogodbe za tovrstno opremo.

- ponudnik mora imeti zagotovljeno servisno podporo v RS, z izšolanim strokovnjakom z najmanj 5 letnimi izkušnjami na tem področju in minimalnim odzivnim časom servisne podpore on-line 1 ure. Obvezna priloga: Certifikat proizvajalca o šolanju z datumi
	
	

	5
	Zahteve za informacijski sistem:

- sistem mora biti lahek za uporabo, z enostavnimi meniji za uporabo,

-   sistem mora zagotavlajti redno posodablajne in nadgrajevanje programa,

- sistem mora zagotavlajti obširno on-line pomoč/navodila za uporabo programa,

-   sistem mora omogočati modularno gradnjo, z različnimi vrstami modulov,

- sistem mora omogočati UDI sledljivost v skladu MDR
	
	

	6
	Zahteve za sledljivost:

- sistem mora zagotoviti sledljivost sterilizacijskih setov in košar skozi proces sprejema v CS, čiščenja in dezinfekcije, pakiranja, sterilizacije in izdaje materiala iz CS. V okviru tega postopka mora zabeležiti vsako fazo procesa.

- sistem mora zagotoviti  informacije kot so: kdo je obdeloval / rokoval z določenim materialom in kdaj, kje se material trenutno nahaja, kdo je naročil kateri inštrument in kdaj itd.

- sistem mora omogočati uporabo programa v vseh fazah obdelave samo s čitalniki črtnih kod ( brez uporabe tipkovnice).

- sistem mora zagotavljati slikovni prikaz vsebine  posameznega seta/inštrumenta, zaradi točnega pakiranja in optimalnega hitrega šolanja novega osebja.

-sistem mora omogočati direktno povezavo s  sterilizatorji in termodezinfektorji ter zagotoviti shranjevanje vseh parametrov sterilizacije in termodezinfekcije ter prikazovanje stanja 

- sistem mora zabeležiti in hraniti sledeče podatke za vsako košaro ali set ki se obdeluje: številko procesa, dan in čas procesa , izbran program , začetek in konec procesa, številka cikla ter kompletne parametre cikla in morebitnimi napakami cikla za postopek termodezinfekcije kakor sterilizacije.

- sistem mora omogočati kreiranje edinstvene črtne kode za vse sete/enote

- črtna koda mora omogočati naslednje podatke: ime artikla, datum obdelave, serijsko številko, datum preteka sterilnosti, številko sterilizacijskega programa, lokacijo proizvodnje, opozorila, lokacijo skladišča. 

- omogočati mora nivojski sistem varovan z gesli za posameznega uporabnika, glede na njegove omejitve pri uporabi programa, kakor  tudi zaradi varovanja podatkov o pacientih.

- uporabniški program za sledljivost mora bit v slovenskem jeziku,

- dobavitelj celovitega sistema za popolno sledljivost sterilnega materiala mora dobaviti sistem v celoti:

programsko opremo, strojno opremo, inštalacijo, izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku, nadzor nad zagonom

- dobavitelj celovitega sistema za popolno sledljivost sterilnega materiala mora ob sklenitvi ustrezne pogodbe zagotavljati redno vzdrževanje in posodabljanje programske opreme, in on-line podporo direktno s strani proizvajalca v primeru, da uporabnik to zahteva
	
	

	7
	- Naročnik bo zagotovil navidezni strežnik po zahtevah dobavitelja. Naročnik bo ponudniku zagotovil dostop do strežniškega okolja.
	
	

	8
	- Za celovit sistem v sterilizaciji OP bloka so predvidene 3 delovne postaje, opremljene za nemoteno delovanje . Delovna postaja mora vsebovati vso strojno in programsko opremo za kompletno samostojno funkcionalno delovanje (računalnik, operacijski sistem, tipkovnica, miška, tiskalnik, čitalec črtnih kod itd.). 

3 x komplet računalnik z ekranom 24 palcev (inch) ,miško in tipkovnico,

min. 3 x brezžični žični čitalec črtnih kod, 

min. 1 x  tiskalnik črtnih kod, 

min. 1x laserski tiskalnik, 
	
	

	9
	Obvezne programske posodobitve po načrtu proizvajalca za zagotavljanje funkcionalnost sistema. Posodobitev mora biti za naročnika brezplačna.  
	
	


Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.
Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:


                                                                                                                     OBR-11

 IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
_____________________________________(ime in priimek pooblastitelja – zakonitega zastopnika ponudnika) izjavljam, da soglašam, da naročnik, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko objave _________, pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb pri Ministrstvu za pravosodje.

EMŠO: ________________________________________

IME IN PRIIMEK: _________________________________________

DATUM ROJSTVA: _________________________________________

KRAJ ROJSTVA: _________________________________________

OBČINA ROJSTVA: _________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________________

NASLOV STALNEGA/STALNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka): _________________________________________

(poštna številka in pošta): _________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _________________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javno naročilo:

DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV, 

objavljen na Portalu javnih naročil dne____________ pod številko _________.

Kraj in datum: __________________________

	 Žig in podpis ponudnika:

	


OBR-12

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Izjavljamo, da soglašamo, da naročnik, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _________, pod številko objave _________, pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb pri Ministrstvu za pravosodje.

Polni ime pravne osebe:
___________________________

Sedež pravne osebe:
___________________________

Občina sedeža pravne osebe:  ___________________________

Matična številka pravne osebe:   __________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javno naročilo:

DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV
objavljen na Portalu javnih naročil dne____________ pod številko _________.

	Kraj in datum:
	Žig
	Podpis ponudnika:

	_____________________
	
	_____________


OBR-13

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

· udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA IN MONTAŽA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču -1
	Oznaka dokumenta:
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	Verzija:

1.0
	Veljavnost od:

31.8.2019
	
	Stran od strani:

66 od 72


Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) sklenejo:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: naročnik) in 

Izvajalec:                                                                                   (v nadaljevanju besedila: izvajalci del) 

Pisni sporazum št. PS ____/20 o ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (v nadaljevanju: pisni sporazum).

1. Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Skupno delovišče tvorijo naslednji prostori:

	Št.
	Delovišče, prostor (lokacija)
	Naziv prostora
	Namen prostora

	
	
	
	

	
	
	  
	

	
	
	
	


Delavcem izvajalcev del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

Predviden čas trajanja delovišča od dne: ………………….. do dne: ……………………..

2. Odgovorni delavec (ci) Splošne bolnišnice Celje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	Št. 
	Ime in priimek
	Funkcija
	Zaposlen (naslov)
	Skupno delovišče oziroma del delovišča

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3. 
	Andreja Slatinek
	Strokovna sodelavka VZVD
	SBC
	

	
	
	
	
	


3. Odgovorni delavec (ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	Št. 
	Ime in priimek
	Funkcija
	Zaposlen (naslov)
	Skupno delovišče oziroma del delovišča

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Obe podpisnici se sporazumno dogovorita, da za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s tem pisnim sporazumom, imenujeta osebo:

	Št.
	Ime in priimek
	Funkcija
	Zaposlen (naslov)

	
	
	
	


5. Vse pogodbene stranke tega sporazuma so dolžne izvajati dela na skupnem delovišču skladno z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, da zagotovijo varnost in zdravje svojih delavcev, pacientov, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika ter, da ne ogrožata njihovega zdravja in varnosti. Vsak odgovorni delavec je dolžan poskrbeti, da podrejeni delavci izpolnjujejo vse pogoje, oz. da delovna oprema, priprave in naprave ustrezajo veljavnim predpisom, normativom, standardom in zahtevam tehnike varnosti.

6. Pogodbeni stranki sta dolžni seznaniti imenovane odgovorne osebe po tem spisnem sporazumu o njihovem imenovanju in obveznostih na deloviščih.

7. Delavci, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev so se dolžni dnevno in tudi sproti, dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih pri zagotavljanju temeljnih načel in usklajenih ukrepov varnosti in zdravja pri delu preko delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov se o ukrepih za zagotovitev varnosti posvetuje tudi s strokovno sodelavko VZVD.
8. Imenovana oseba za usklajeno izvajanje ukrepov iz 4. točke pisnega sporazuma ima v zvezi z zagotavljanjem varstva pri delu na skupnem delovišču zlasti naslednje naloge:

· zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču s ciljem preprečevanja poškodb in/ali zdravstvenih okvar,

· preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,

· nadzira spoštovanje in izvajanje preventivnih varnostnih ukrepov,

· odgovorne osebe posameznih izvajalcev opozarja na opažene pomanjkljivosti in nepravilnosti oz. opustitve ukrepov, ki lahko predstavljajo vir oz. vzrok za nastanek poškodb ali požara in

· v točki 3 vpiše vsakega kasnejšega novega izvajalca del in ga seznani z vsebino tega dokumenta.

9. Vsak podpisnik tega pisnega sporazuma in vsak morebitni kasnejši pristopnik k temu sporazumu je sam dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z vsemi veljavnimi predpisi varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom in v skladu z dnevnimi dogovori delavcev, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev in navodilih delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. 

10. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodo pri delu in zdravstvenimi okvarami delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. 

11. Izvajalci del morajo pred pričetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za izvajanje vročih del (SPL P 001 OB01) s postavitvijo požarne straže na svoje stroške (to je za varjenje, uporaba odprtega plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd.). Dovoljenje za izvajanje vročih del izda pooblaščena oseba naročnika za zagotavljanje ukrepov varstva pred požarom (Andreja Slatinek, tel: 03/423-3185, gsm 070/431 629). Brez dovoljenja za izvajanje vročih del in s postavitvijo požarne straže je takšno delo strogo prepovedano.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli izvede nadzor nad delom zunanjega izvajalca v smislu izvajanja določil varnega in zdravega dela in ukrepov varstva pred požarom. V primeru kršitve lahko prekine delo zunanjega izvajalca oz. posameznega delavca odstrani z dela. 

13. Izvajalec, ki opravlja dela na delovišču naročnika je dolžan vsako poškodbo in nevarni pojav, ki bi lahko imel za posledico hujšo poškodbo ali smrt, oziroma požar ali nevarnost za nastanek požara TAKOJ prijaviti strokovni sodelavki VZVD. Izvajalec del je naročniku dolžan omogočiti opravljanje raziskave nezgode pri delu, ki se je zgodila na delovišču naročnika. Izvajalec del je na poziv naročnika dolžan predati vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z predmetom nezgode pri delu.

14. Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum. 

15. Pisni sporazum, v času izvajanja del, se nahaja pri strokovni sodelavki VZVD.

V Celju, dne ……………… 




 V Celju, dne ………………

Izvajalec:






Naročnik:









Splošna bolnišnica Celje









Direktorica:









mag. Margareta Guček Zakošek

HIŠNI RED V OBJEKTU

Številka:  …
Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

…………………………………………………………….

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na gradbišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic (MZZ 2008),

· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

· ustrezni pristopi na oddelke,

· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.). 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču. 

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). 

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik. 

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

· ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

· odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).  

Izvajalec mora v primeru GOI del: 

· izdelati načrt delovišča oziroma načrt ureditve gradbišča, ki je skladen z varnostnim načrtom,

· urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ga označiti,

· upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, 

· upoštevati navodila in zahteve svetovalnega inženirja ter mu ob dobavi instalacijske opreme predložiti tudi vse certifikate, s katerim bo izkazal kvaliteto in ustreznost opreme.   
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