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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ATOMSKI SPEKTROFOTOMETER »GRAFITNA PEČ« 
(LABORATORIJSKA MERILNA OPREMA) 
 
 
 
Tehnične zahteve 

1. Območje valovne dolžine 185nm -900 nm (UV do NIR) 

2. Spektralna pasovna širina 2pm do 200nm 

3. Osnovna uporaba za izvajanje meritev na parametre: 

- Železo; 5 do 5000 ppb 

- Baker;  5 do 2000 ppb 

Po potrebi opcijsko izvajanje meritev na parametre silicij, natrij,… 

Krožnik, avtomatski podajalnik vzorcev (avto sampler 100 ali več pozicij) 

4. Halogenska žarnica 

5. Programska oprema 

6. Temperatura analiziranja do 3000 oC v intervalu po 1 oC 

7. Analiziranje različnih elementov brez potrebne menjave žarnic; aparat naj ima eno žarnico za 

določevanje celotnega spektra elementov 

8. Resolucija 1:145000 

9. Garancija proizvajalca na optične elemente (izjava proizvajalca naprave) 

 

Dodatne zahteve 
- Po dobavi je potrebno preizkusiti delovanje naprave in nastaviti parametre.  

- Za upravljalce naprave oz. uporabnike je potrebno izvesti obvezno šolanje ter predati tehnična in 

obratovalna navodila v slovenskem in/ali angleškem jeziku. 

- Ponudnik mora v ponudbi podati jasne zahteve za karakteristike za računalnik in delovno okolje 

(Windows). Računalnik in monitor bo nabavil naročnik.    

- Ponudnik mora v ponudbi podati seznam rezervnega materiala, vključno s cenami (s fiksnostjo cen 

za obdobje enega leta). 

Ponudnik poda izjavo ali dokazilo, da je usposobljen servisirati in vzdrževati ponujeni atomski 
spektrofotometer. Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko 
kateregakoli člana skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni 
tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem 
javnem naročilu dejansko dobavljal blago/izvajal storitve, v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj. Kot dokazilo 
zadošča bodisi izjava s strani proizvajalca ali referenca, da je ponudnik v zadnjih 10 letih dobavil atomski 
spektrofotometer in na njem opravljal redne servise in vzdrževanja ali potrdilo o strokovni usposobljenosti 
za izvajanje servisa na ponujeni napravi ipd. 


