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- prezračevanje
- hlajenje
- odplake na čistilno napravo
- dekontaminacija s peroksidom
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tekoči dušik - napeljava
- polnjenje dušika mora
  potekati od zunaj

2 x fluorescentni
mikroskop
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Laboratoriji podtlaka:
vsi laminarji (razen NL.LAM.27, ki je st.3 na ups),
hladilniki in zamrzovalniki, inkubatorji, termostati, vse hladne sobe - d.agregat,
vsak laboratorij 1x vtičnica ups

Laboratoriji podltaka:
- vsa oprema v inox izvedbi,
  stene steklene
- na dveh mestih omare s protipožarimi odejami
- morda na delu oslabitev stene - dostop gasilcev

vo
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ki
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lin

tuš

- trofazni tok
- dodatno prezračevanje
- Kz
- vtičnice 12V in 24V

vhod v zaklonišče

izhod iz zaklonišča

UPS
Kz
O2
O2 + 5% CO2

printer

2 x (O2, 95%O2 + 5%CO2)

rack

Meritve
prevodnosti
živcev

Poskusi "in vivo" Žilni obročki

8 vtičnic
Kz
O2
95%O2 + 5%CO2

10 vtičnic
Kz
O2
95%O2 + 5%CO2

8 vtičnic
Kz
O2
95%O2 + 5%CO2

4 x ups
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P
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patch clamp

Oocyte
voltage clamp

2 x (O2, 95%O2 + 5%CO2)

6 vtičnic
voda
O2+N2+CO2

T = 21-24°C
možnost ohranjanja pod 18°C

sistem za analizo slike

odvod toplega zraka, fi150
(hlajenje laserjev)
T = 21-24°C
- hlajenje,
  možnost ohranjanja T do 18°C
- dilatacija proti tresljajem

izvedba laboratorija:
- Faradayeva kletka
- zaščita proti tresljajem
- hlajenje,
  možnost ohranjanja T do 18°C
- napeljava za ozemljitev
- meritve T in vlage
- dilatacija proti tresljajem
- ozemljitev z bakreno ploščo,
  povezava v prostor na več mestih

Kz
O2
95%O2 + 5% CO2

Meritve tenzije in
mišične kontrakcije
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95%O2 + 5%CO2
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omara z drsnimi vrati
kot npr.: ZAK, SBM 1400
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ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni

ka
me

ra

ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni
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ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni

kamera

ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni

- Sistem za upravljanje / preklapljanje izvora A / V

- Sistem za upravljanje / preklapljanje izvora A / V
- Mikrofonski sistem za opcijsko
sinhrono prevajanje + slušalke

kamera

ka
me

ra

ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 1x namizni
- 1x prenosni

Hladna voda
korito v digestoriju
3x UTP vtičnica

- Sistem za upravljanje / preklapljanje izvora A / V
- Mikrofonski sistem za opcijsko
sinhrono prevajanje + slušalke

- Sistem za upravljanje /
preklapljanje izvora A / V
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4x majhen pes
4x srednji pes
2x velik pes

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor
- endoskopski stolp
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Osi objekta

Funkcionalni raster

Beton

Okna

Notranje stene
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S VF 2.5.
Predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
114,07 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 2.7.
Manjša predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
121,06 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 2.8.
Manjša predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
114,74 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 2.9.
Manjša predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
114,07 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.2.1
Čebelar
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
10,22 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.2.2
Čebelar - skladišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
10,83 m2

BSL: /
TSG Med: /

IVH+IPD 0.2
Prostor za vzorčevalce
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
19,10 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.4
Skladišče (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
41,58 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.3
Obdelava (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
32,03 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.1.3
Stopnišče

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
21,52 m2

S VF 0.2.9
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
541,12 m2

S VF 0.1.4
Stopnišče

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
21,50 m2

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
16,70 m2

IPV 0.0.1
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
5,00 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.14
Garderoba - (š)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
2,32 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.20
Velika secirnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Lateks
strop: Oplesk
83,26 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.23
Hladilnica
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: /
strop: /
11,81 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.22
Hladilnica
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: /
strop: /
12,22 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.21
Mala secirnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Lateks
strop: Oplesk
19,41 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.3
DRČ - žaganje kosti
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Lateks
strop: SS1
8,44 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.17
Priprava s pomivanjem
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
22,66 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.5
Garderoba - nč
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
6,11 m2

BSL: 2
TSG Med: / IPD 0.18.3

Garderoba Ž - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
12,20 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.2
Garderoba M - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
10,15 m2

BSL: 2
TSG Med: / IPD 0.24.2

Hodnik
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
11,31 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.26
Stopnišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
24,93 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.10
Forenzika in toksikologija
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
29,63 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.11.1
Akvarij
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
27,45 m2

BSL: 2
TSG Med: /

S VF 0.1.1
Stopnišče

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
26,84 m2

IMP 2.31.16.8
Hrčki
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
12,50 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.9
Celice
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
11,90 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.7
Miši
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
10,37 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.6
Jajca
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
12,61 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.2
Hodnik
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
13,30 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.5
Kokoši
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
19,03 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.4
Pranje
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
14,52 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.1.1
Hodnik
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
12,11 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.4
Predpr.4
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,82 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.6
Predpr.6
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
4,05 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.3
Predpr.3
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
4,36 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.2
Predpr.2
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,82 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.1
Predpr.1
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
5,41 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.13
Determ.kultur
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
18,43 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.12
Priprava vzorcev
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
21,72 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.11
Hladna soba
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
13,12 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.3
Sprejemnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
11,31 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.2
Dekontaminacija
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,31 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IPD 0.7.4
TSE
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
22,81 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IPD 0.7.4.1
TSE - Temnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
4,44 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.15
Serologija
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
13,87 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.1.3
Predprostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
6,42 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IPD 0.7.4.2
Predprostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,57 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.14
Izolacija virusov
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
27,51 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.10
Temnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
6,98 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.5
Pomivalnica / dekontaminacija
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
12,08 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.8
Shramba
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
21,33 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.7
WC
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
3,78 m2

BSL: 3
TSG Med: /

S VF 0.9
Hladilnica
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: /
strop: /
6,08 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 0.1.3
Podtlak IMP - dekontaminacija odplak
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
37,85 m2

BSL: 3
TSG Med: /

TAJ 0.6.1
Pisarna 1
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,53 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.6.2
Pisarna 2
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
11,94 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.6.3
Pisarna 3
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,77 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.2
Skladišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,00 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.4
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
3,11 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.3.1
Delavnica
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
15,72 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.3.2
Pisarna
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
5,91 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.2.2
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.2
115,04 m2

S VF 0.2.4
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.2
53,98 m2

S VF 0.2.3
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.2
54,03 m2

S VF 0.6.5
Garderoba (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
9,90 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.6
Čajna kuhinja (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,84 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.1
Predprostor (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,52 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.1
Elektrofiziološki lab.
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
46,71 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.3
Analiz.slike, inkubator
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
6,76 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.2
Konfokalni mik.
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
9,54 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.4
Predprostor
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,42 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.13
Mala predavalnica
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
38,85 m2

BSL: /
TSG Med: /

IMP 2.31.4.3
Gard-vhod 3
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,87 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.1
Gard-vhod 1
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
3,02 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.4
Gard-izhod 1
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,40 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.5
Gard-izhod 2
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,44 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.6
Gard-izhod 3
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,97 m2

BSL: 3
TSG Med: /

S VF 0.2.5
Prostor NN

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk

strop: /
2,94 m2

S VF 0.2.6
Prostor NN

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk

strop: /
1,21 m2

S VF 0.2.1
Vhodna avla

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.3
166,94 m2

S VF 0.3.1
NN Prostor

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk
strop: Oplesk

8,09 m2

S VF 0.3.2
Centralna baterija

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk
strop: Oplesk

7,14 m2

S VF 0.3.3
Baterija UPS

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk
strop: Oplesk

9,49 m2

S VF 0.3.4
Tehnični prostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT

stena: Oplesk
strop: Oplesk

8,09 m2

S VF 0.1.2.2
Hodnik

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: Oplesk
23,47 m2

IMP 2.31.1.2
Hodnik
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
27,55 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.15.1
shramba dušika
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,53 m2

BSL: 3
TSG Med: /

S VF 0.6.2
Sprejem (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
19,75 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.0.1
Predprostor (c.s.v.)
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
9,74 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.0.2
Predprostor (c.s.v.)
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
17,62 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.2.8
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
6,60 m2

S VF 0.1.8
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
4,46 m2

S VF 0.1.9
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
10,15 m2

S VF 0.1.10
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
3,32 m2

S VF 0.3.5
Tehnični prostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT

stena: Oplesk
strop: Oplesk

8,09 m2

S VF 0.3.7
Obdelava tehnoloških vod

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: Oplesk
6,22 m2

S VF 0.3.8
Garderoba

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
4,67 m2

S VF 0.3.9
Recepcija

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.3
15,95 m2

S VF 0.2.1.1
Vhodna avla - terasa

tlak: FT3/T3.1.V
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.3
77,17 m2

IMP 2.31.4.2
Gard-vhod 2
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,46 m2

BSL: 3
TSG Med: /

S VF 0.3.10
Čistila

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
4,91 m2

S VF 0.1.2.1
Predprostor dvigala

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS1
9,51 m2

S VF 0.3.11
Dvig tlaka vode
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: Oplesk
7,60 m2

IPV 0.0.1
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
4,19 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.18.3
Garderoba Ž - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,55 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.3
Garderoba Ž - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,49 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.2
Garderoba M - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,49 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.2
Garderoba M - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,53 m2

BSL: 2
TSG Med: /

S VF 0.3.8
Garderoba

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
1,66 m2

IPD 0.14
Garderoba - (š)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
12,32 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.14
Garderoba - (š)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,65 m2

BSL: 2
TSG Med: /

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
13,43 m2

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
4,07 m2

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
3,45 m2

TAJ 0.4
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
1,56 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.2
Skladišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
56,62 m2

BSL: /
TSG Med: /

16 x 0,16 x 0,31

S1
.3

S1
.3

S2
.2

S2
.2

S2
.3

S2
.3

SS1 - rastrski mineralni strop
SS2 - rasterski strop iz lesnih vlaken, zvočno absorpcijski
SS3 - rasterski strop iz lesnih vlaken, zvočno odbojni
SS4 - rasterski mineralni strop za medicinske prostore
SS5 - rasterski kovinski strop za čiste prostore
SS6 - rasterski mineralni strop za prostore s povečanjo vlago

FT1.1. - Keramika v avlah
FT1.2. - Keramika na stopnišču
FT1.3. - Keramika v sanitarijah
FT2.1. - Enomer
FT2.2. - Enomer elektroprevodni
FT3     - Parket
FT4     - Epoksi
FT5.1. - Poliuretan
FT5.2. - Poliuretan + guma
FT5.3. - Poliuretan + pena

LEGENDA STROPOV

LEGENDA TLAKOV

PROFILI:
Jeklen požarno odporen okvir, kot npr.: fasadni sistem Jansen
VISS Fire ali enakovredno, profili v barvi po izboru
projektanta, pri montaži profilov obvezna uporaba
akustičnega tesnilnega traku.

FIKSNA ZASTEKLITEV:
Akustično steklo sestavljeno iz dveh plasti: 5 mm steklo +
PVB folija + 5 mm steklo, lepljeno varnostno, požarno
odporno, stiki med stekli iz enakih profilov kot okvir.

VRATA:
PODBOJ:  Jeklen požarno odporen, kot npr.: Jansen Janisol
2 ali enakovredno v odtenku po izboru projektanta, pri
montaži profilov obvezna uporaba akustičnega tesnilnega
traku.
ENOJNO KRILO: akustično steklo 8mm, perimetralni podboj s
skritimi panti in avtomatsko giljotino.
OPREMA:  ročaj s ključavnico - model po izboru arhitekta,
cilindrična ključavnica, mehanizem za odpiranje vrat potrebno
uskladiti z odg.proj.arh., tesnilo.

OPISI STEKLENE STENE

LEGENDA

MATERIALI

porobeton

armirani beton

omet

les

mavčnokartonska plošča

EPS

XPS

mineralna volna

Zemlja

Estrih

Prodecpločevina

Gramoz

Hidroizolacija

sendvič paneli

jeklo

S
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